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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO
PREGAO ELETRONICO SRP N° 12/2019
(Processo Administrativo n.° 23275.101208/2018-58)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO CAMPUS RIO DE JANEIRO, por meio da
Coordenacéo de Licitacdes e contratos, sediado(a) rua Senador Furtado, 121 i MARACANA, Rio de
Janeiro - RJ, realizara licitacdo, para registro de precos, na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, do tipo menor prego por item, nos termos da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n°
7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da
Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n°® 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro
de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

Data da sesséo: 11/11/2019
Horério: 13:30hs
Local: Portal de Compras do Governo Federal i www.comprasgovernamentais.gov.br

1.DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagédo é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisicao, por
sistema de registro de precos, de Diversos Equipamentos Cientificos para Ambientes
Tecnoldgicos, a fim de atender as necessidades do Instituto Federal de Educacgéo, Ciéncia e
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitacdo serd dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia,
facultando-se ao licitante a participagdo em quantos itens forem de seu interesse.

1.3 O critério de julgamento adotado sera o menor pre¢o do item, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos 6rgdos gerenciador e participantes, bem como a eventuais
adesdes sdo as que constam da minuta de Ata de Registro de Precos

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participagdo dos interessados na modalidade licitatéria Pregéo, em sua forma eletronica.

3.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
www.comprasgovernamentais.gov,kgor meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira i ICP - Brasil.
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3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizacédo das
transagOes inerentes a este Pregao.

3.4. E de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe
zelar por todas as transagoes efetuadas diretamente ou por seu representante.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1.A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacao no
momento da habilitacao

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

4.1. Poderao participar deste Pregéo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com
0 objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores i SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN
SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1.0s licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

41.2.0sitens 3,4,5,6,7,8,11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20,21, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35,36,
37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52,53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66,67, 68, 69, 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,91 e 92
sdo de participacdo exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos do art. 48 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

4.3. Nao poderao participar desta licitacdo os interessados:

4.3.1.proibidos de participar de licita¢cdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacéo vigente;

4.3.2.que ndo atendam as condi¢cbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3.estrangeiros que ndo tenham representacéo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacéo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4.que se enquadrem nas vedacfes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

4.3.5. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolucgédo ou liquidacéo;

4.3.6.entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.3.7.0rganizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢&@o
(Acordédo n° 746/2014-TCU-Plenério).
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44, Como condi-«0 para participa-«0 no Preg«o, a
campo préprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaracdes:

4.4.1.que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a

49;

4.41.1. nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
peqgueno porte, a assinala-«0 do campo finc«
certame;

4.4.1.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a enas prodozad ca - « o d
efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

4.4.2.que est4 ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital;

4.4.3.que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagio no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.4.4.que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

4.4.5.que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.6.que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou for¢cado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5°
da Constituicdo Federal;

4.4.7.que os servigos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de  reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme
disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as
sancdes previstas em lei e neste Edital.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a data e horario
marcados para abertura da sesséo, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a fase de
recebimento de propostas.

5.2 O licitante ser& responsavel por todas as transa¢fes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.3 Incumbird ao licitante acompanhar as opera¢des no sistema eletrdnico durante a sesséo
publica do Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.

5.4 Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas apresentadas.
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5.5 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

551 Valor unitario e total do item;

5.5.2 Marca,

5.5.3 Fabricante;

554 Descricdo detalhada do objeto, contendo as informagBes similares a

especificacdo do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo
de validade ou de garantia, nimero do registro ou inscricdo do bem no 6rgao competente,
quando for o caso;

5.6 Todas as especificacGes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.7 Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.

5.8 Os prec¢os ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacéo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.9 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

5.10 Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas (Ac6rdao
n° 1455/2018 -TCU - Plenario);

5.10.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalizacdo do Tribunal de Contas da Unido e, apés o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art.
71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobre preco na execugédo do contrato.

6 DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessao publica, por meio de sistema eletrbnico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou nao apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

6.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 A desclassificacao serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrério, levado a efeito na fase de aceitagéo.
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6.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.40 sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 0s
licitantes.

6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

6.5.1 O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

6.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.8 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.9 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem anterior deverdo ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorréncia ser comunicada imediatamente a
Secretaria de Gestédo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao;

6.9.1 Na hipétese do subitem anterior, a ocorréncia sera registrada em campo proprio do
sistema.

6.10 N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.11 Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.12 No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao,
o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢ao dos lances.

6.13 Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera
suspensa e terd reinicio somente apds comunicacao expressa do Pregoeiro aos participantes.

6.14 O Critério de julgamento adotado serd o menor preco, conforme definido neste Edital e
Seus anexos.

6.15 A etapa de lances da sessdo publica sera encerrada por decisdo do Pregoeiro. O
sistema eletrdnico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera
periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual
sera automaticamente encerrada a recepcao de lances.

6.16 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta e, na
hip6tese de desisténcia de apresentar outros lances, valera o dltimo lance por ele ofertado, para
efeito de ordenacado das propostas.

6.17 Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria
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as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagédo com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.18 Nessas condi¢cBes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preco
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.19 A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicacao automatica para
tanto.

6.20 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.21 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

6.22 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagéo ao
produto estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que
fizerem jus as margens de preferéncia, conforme regulamento.

6.23 SO se considera empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances. Lances
equivalentes ndo serdo considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentacdo pelos
licitantes é utilizada como um dos critérios de classificacao.

6.24 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n°® 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente,
aos bens fornecidos:

6.24.1 no pais;
6.24.2 por empresas brasileiras;
6.24.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.24.4 porempresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislacéo.

6.25 Persistindo o empate entre propostas, serd aplicado o sorteio como critério de
desempate.
6.26 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro podera

encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preco,
observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢cdes diferentes daquelas
previstas neste Edital.
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6.27 A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.28 ApOs a negociagdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

7 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificacdo de possivel empate, o Pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preco, a sua exequibilidade,
bem como quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto.

7.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preco maximo
fixado ou que apresentar preco manifestamente inexequivel.

7.3 O licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica devera incluir, na sua proposta, os
percentuais das contribuigcbes previstas no art. 176 da Instru¢do Normativa RFB n. 971, de 2009,
em razéo do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificagdo.

7.4 Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s precos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitacdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagées de propriedade
do prdprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéao.

7.5 O Pregoeiro poderd convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcional i dade di spon2vel no sistema, estabelecendo n
de néo aceitacdo da proposta.

7.5.1 Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-se
0s que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedéncia, além de outras informagfes pertinentes, a exemplo de
catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrénico, ou, se for o caso, por
outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrénico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

75.1.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderd ser prorrogado por
solicitacdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo
estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

7.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sesséao, informando no i ¢ h arova daa e
horario para a sua continuidade.

7.8 O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante
gue apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco,
vedada a negociacdo em condicdes diversas das previstas neste Edital.

7.8.1 Também nas hip6teses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.8.2 A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
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7.9 Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova
verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.10 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante devera comprovar sua
condicéo de habilitacdo, na forma determinada neste Edital.

8 DA HABILITACAO

8.1 Como condicao prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das
condicdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1 SICAF;

8.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas i CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

8.1.3 Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

8.1.4 Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenacdes por llicitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido i TCU;

8.1.5 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

8.1.5.1 Caso conste na Consulta de Situac¢éo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

8.1.5.2 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.1.5.3 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacéo.

8.1.6 Constatada a existéncia de sancao, o Pregoeiro reputard o licitante inabilitado,
por falta de condicéo de participacéo.

8.1.7 No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta
subsequente.

8.2 N&o ocorrendo inabilitacdo, o Pregoeiro consultard o Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores i SICAF, em relagdo a habilitacao juridica, a regularidade fiscal, a qualificagédo
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econdmica financeira e habilitacédo técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14,
15 e 16 da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

8.2.1 O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as
condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Gtil anterior a data
prevista para recebimento das propostas;

8.3 Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certidGes, especialmente
guando o licitante esteja com alguma documentacéo vencida junto ao SICAF.

8.4 Caso o Pregoeiro néo logre éxito em obter a certiddo correspondente por meio do sitio oficial,
ou na hipétese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante sera convocado a
encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento valido que comprove o atendimento das
exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitacao.

8.4.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacao de habilitagéo, ainda que haja alguma restricdo, nos termos do art. 43,
§ 1°da LC n° 123, de 2006.

8.5 Os licitantes que n&o estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores i SICAF além do nivel de credenciamento exigido pela Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 2018, deverdo apresentar a seguinte documentacéo relativa a Habilitacéo

Juridica e a Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a Qualificagdo Econémico-
Financeira, nas condi¢des descritas adiante.

8.6 Habilitacdo juridica:

8.6.1 No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6.2 Em se tratando de microempreendedor individual i MEI: Certificado da
Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada
a verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.6.3 No caso de sociedade empreséria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

8.6.4 Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agéncia;

8.6.5 No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos
seus administradores;

8.6.6 No caso de cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata
o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

8.6.7 No caso de agricultor familiar: Declaracdo de Aptidéo ao Pronaf i DAP ou DAP-
P valida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura
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Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, 82° do Decreto n. 7.775, de
2012.

8.6.8 No caso de produtor rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS 1 CEl,
gue comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugao
Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.6.9 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacéo;

8.6.10 Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidacao respectiva;

8.7Regularidade fiscal e trabalhista:

8.7.1 prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.7.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.7.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.74 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n®5.452, de 1° de maio de 1943;

8.7.5 prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.7.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do

licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.7.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante declaracdo da Fazenda
Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.7.8 caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa
ou empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentacao exigida para efeito
de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob
pena de inabilitacéo.

8.8 Qualificacdo Econdmico-Financeira.

8.8.1 certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica;
8.8.2 balango patrimonial e demonstra¢des contabeis do Ultimo exercicio social, ja

exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagédo financeira da
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empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacéo da proposta;

8.8.2.1 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, néo sera exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a
apresentacdo de balango patrimonial do Ultimo exercicio financeiro. (Art. 3° do
Decreto n° 8.538, de 2015);

8.8.2.2 no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se
a apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracées contdbeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

8.8.2.3 é admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social.

8.8.24 O Microempreendedor Individual com base no art. 68 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 é considerado
pequeno empresério, pelo qual faz jus a dispensa de apresentacéo do
Balango Patrimonial e Demonstra¢cdes Contdbeis em observancia ao
§2° do art. 1.179, do Cadigo Civil

8.8.25 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser
acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme disp&e o artigo 112
da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria ndo foi exigida pelo érgao fiscalizador;

8.8.3 A comprovagéo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante
obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicacédo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
B Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
8.84 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer

dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, e, a critério da
autoridade competente, o capital minimo ou o patriménio liquido minimo de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacao ou do item pertinente.

8.9 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado
(a) da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da
apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstragfes contabeis do Ultimo exercicio.

8.10 Os documentos exigidos para habilitacdo relacionados nos subitens acima, deveréo
ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no
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sistema (upload), no prazo estabelecido pelo pregoeiro no chat ap6s solicitacdo do Pregoeiro
no sistema eletrbnico. Somente mediante autorizacdo do Pregoeiro e em caso de
indisponibilidade do sistema, serd aceito o0 envio da documentagdo por meio do e-mail
colic.cmar@ifrj.edu.br

8.10.1 Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida
em relacado a integridade do documento digital.

8.10.2 Na&o serdao aceitos documentos com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
agueles legalmente permitidos.

8.10.3 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto
agueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

8.10.4 Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centraliza¢do do recolhimento dessas contribuigdes.

8.11 A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
gue a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

8.11.1 A declarac¢é@o do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase
de habilitacéo.

8.12 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma
restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizagdo. O
prazo poderd ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

8.13 A ndo-regularizacgéo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitagcdo do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de
classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restricdo na documentacgéo fiscal e trabalhista, sera concedido o
mesmo prazo para regularizagéo.

8.14 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeios uspender 8 a sess«o, informando no Achato a
da mesma.

8.15 Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste

Edital.

8.16 Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo

inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitacdo da proposta subsequente.
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8.17 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, isto €, somando
as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitagdo, além da aplicacdo das sancgfes cabiveis.

8.18 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

9 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 A proposta final do licitante declarado vencedor dever4 ser encaminhada no prazo
estabelecido pelo Pregoeiro no chat, a contar da solicitagdo do Pregoeiro no sistema
eletrénico e devera:

9.1.1 ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

9.1.2 conter a indica¢@o do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor,
para fins de pagamento.

9.2 A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em consideracdo no
decorrer da execucgdo do contrato e aplicacdo de eventual sancdo a Contratada, se for o
caso.

9.2.1 Todas as especificagfes do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.

9.3 Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n°® 8.666/93).

9.3.1 Ocorrendo divergéncia entre 0os pre¢os unitarios e o preco global, prevalecerao
0s primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos
por extenso, prevalecerdo estes ultimos.

9.4 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais
de um resultado, sob pena de desclassificagao.

9.5 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada
aquela que ndo corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabele¢a vinculo a
proposta de outro licitante.

10 DOS RECURSOS

10.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacéo fiscal e trabalhista da licitante
gualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o
prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencéo de recorrer,
de forma motivada, isto €, indicando contra qual(is) decisdo(6es) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo préprio do sistema.

10.2 Havendo quem se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente.
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10.2.1 Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas
verificara as condicdes de admissibilidade do recurso.

10.2.2 A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

10.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de
trés dias para apresentar as raz6es, pelo sistema eletrdnico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema
eletrdnico, em outros trés dias, que comecarao a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

10.3 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

104 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
enderec¢o constante neste Edital.

DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
111 A sesséo publica podera ser reaberta:

1111 Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores
a realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sesséo
publica, situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2 Quando houver erro na aceitagéo do preco melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente
ou ndo comprovar a regularizacéo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 81°da LC n°
123/2006. Nessas hipéteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2 Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

11.21 A convocagédo se dara por meio do sistemaeletrébni ¢ o ( [feenhilaou, @inda,
fac-simile, de acordo com a fase do procedimento licitatério.

11.2.2 A convocagéo feita por e-mail ou fac-simile dar-se-4 de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1 O objeto da licitagdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso néo haja interposi¢do de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular
decisdo dos recursos apresentados.

12.2 ApOs a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.
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13 DA GARANTIA DE EXECUGAO

13.1 N&o havera exigéncia de garantia de execucao para a presente contratacao.

14 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

14.1 Homologado o resultado da licitacdo, tera o adjudicatario o prazo de 5 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocacéo, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

14.2 Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Pre¢os, a Administracdo poderd encaminha-la para
assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrénico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data
de seu recebimento.

14.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Pre¢os
podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

14.4 Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quanto necessarias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicacéo do licitante
vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e
demais condicdes.

14.4.1 Serédincluido na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar
0s bens ou servigos com precos iguais aos do licitante vencedor na sequéncia da
classificagdo do certame, excluido o percentual referente & margem de preferéncia,
guando o objeto ndo atender aos requisitos previstos no art. 3° da Lei n® 8.666, de 1993;
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15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1 Apés a homologagédo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2 O adjudicatario terd o prazo de 5(cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme
0 caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacédo), sob pena de decair do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

15.2.1 Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administracdo podera encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrdnico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias, a contar
da data de seu recebimento.

15.2.2 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

15.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida & empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1 referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagédo de negécios ali
estabelecida as disposi¢cfes da Lei n°® 8.666, de 1993;

15.3.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus
anexos;

15.3.3 a contratada reconhece que as hip6teses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragdo
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.4 O prazo de vigéncia da contratagdo € de 12 meses prorrogavel conforme previsédo no
instrumento contratual ou no termo de referéncia.
155 Previamente a contratacao a Administragdo realizara consulta ao SICAF para identificar

possivel suspenséo temporéaria de participagdo em licitacdo, no &mbito do érgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018, e nos
termos do art. 6°, Ill, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato,
e o fornecedor nao estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu
cadastramento, sem 6nus, antes da contratacéo.

15.5.2 Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
sob pena de aplicacéo das penalidades previstas no edital e anexos.

15.6 Se o adjudicatério, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que
mantém as mesmas condi¢des de habilitacdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a
assinatura, podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificacdo, para, apés a verificacdo da aceitabilidade da proposta, negociacdo e
comprovados os requisitos de habilitacéo, celebrar a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Edital e das demais cominac¢fes legais.
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16 DO REAJUSTE

17

18

19

20

16.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Edital.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

17.1 Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estéo previstos no
Termo de Referéncia.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1 As obrigacbes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia.

DO PAGAMENTO

19.1 As regras acerca do pagamento sédo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo
a este Edital.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

20.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatario que:
20.1.1 ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
20.1.2 ndo assinar a ata de registro de precos, quando cabivel;

20.1.3 apresentar documentacéo falsa;

20.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.5 ensejar o retardamento da execug¢éo do objeto;

20.1.6 n&do mantiver a proposta;

20.1.7 cometer fraude fiscal;

20.1.8 comportar-se de modo inidéneo;

20.2 Considera-se comportamento iniddneo, entre outros, a declara¢do falsa quanto as
condi¢des de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualgquer momento da licitacdo, mesmo apos o encerramento da fase de
lances.

20.3 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancdes:

20.3.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

20.3.2 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

20.3.3 Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragcéo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;
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20.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos;

20.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des.

20.6 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessdrias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo i PAR.

20.7 A apuragéo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administrac@o Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.8 O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participagdo de agente publico.

20.9 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

20.10 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatéario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
n° 9.784, de 1999.

20.11 A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

20.12  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.13  As sanc0es por atos praticados no decorrer da contrata¢do estao previstas no Termo
de Referéncia.

DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

21.1 Apbs o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poder&o reduzir seus precos
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

21.2 A apresentacdo de novas propostas na forma deste item n&o prejudicara o resultado
do certame em relacao ao licitante melhor classificado.

21.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serdo classificados segundo a ordem da Ultima proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.

21.4 Esta ordem de classificacdo dos licitantes registrados devera ser respeitada nas
contratacdes e somente sera utilizada acaso o melhor colocado no certame nao assine a ata ou
tenha seu registro cancelado nas hip6teses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.
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22 DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1 Até 02 (dois) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sesséo publica,
gualquer pessoa podera impugnar este Edital.

22.2 A impugnacdo podera ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-malil
colic.cmar@ifrj.edu.br ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco Rua Senador Furtado,
121, Maracand i Rio de Janeiro/RJ CEP: 20270-021, Sala 216 na Coordenac¢do de Licitac6es e

Contratos
22.3 Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a impugnacao no prazo de até vinte e quatro horas.
22.4 Acolhida a impugnacéao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.
225 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser

enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessao
publica, exclusivamente por meio eletrdnico via internet, no endereco indicado no Edital.

22.6 As impugnacodes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

22.7 As respostas as impugnacgdes e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serdo
entranhados nos autos do processo licitatorio e estarfo disponiveis para consulta por qualquer
interessado.

23  DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1 Da sessao publica do Pregéo divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

23.2 N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicacao em contrario, pelo Pregoeiro.

23.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observaréo o horério de Brasiliai DF.

23.4 O licitante sera responsavel por todas as transac¢des que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

23.5 Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrbnico durante a
sessdo publica do Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexdo.

23.6 No julgamento das propostas e da habilitagéo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas
gue ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitagéo e classificacao.

23.7 A homologacao do resultado desta licitagdo nédo implicara direito a contratagéo.
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23.8 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

23.9 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducgéo ou do resultado do processo licitatério.

23.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Administracéo.

23.11 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

23.12  Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

23.13 O  Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletrbnico
https://www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poder&o ser lidos e/ou obtidos no
endereco https://www.comprasgovernamentais.gov.br, nos dias Uteis, no horéario das 09:00
horas as 17:00 horas, mesmo endere¢co e periodo no qual os autos do processo
administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

23.14 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
23.14.1  ANEXO | - Termo de Referéncia
23.14.2 ANEXO Il'i Modelo de proposta de precos
23.14.3 ANEXO Il i Modelo de solicitagdo de fornecimento
23.14.4 ANEXO IVi Minuta de Ata de Registro de Precos

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2019

Direcdo Geral do Campus Rio de Janeiro
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

PREGAO ELETRONICO
COMPRAS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO
CAMPUS RIO DE JANEIRO
PREGAO N° 0x/2019

(Processo Administrativo n.° 23275.101208/2018-58)
1 DO OBJETO
1.1 Aquisicao, por sistema de registro de precos, de Diversos Equipamentos Cientificos para
Ambientes Tecnoldgicos, a fim de atender as necessidades do Instituto Federal de Educacéo,
Ciéncia e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento:

Unidade
Item | CatMat Descricao de
medida

Quantidade Valor Valor
total unitario Total

AGITADOR DE BANCADA DIGITAL ORBITAL
SHAKER. Mesa agitadora shaker com
movimento orbital para tarefas que exigem
agitacdo com movimentos uniformes e
continuos. Controlador: controle de Rotagao
(RPM) digital microprocessado de trés (03)
digitos que possibilita o controle preciso de
valores em RPM com intervalos conhecidos e
ajustaveis de tempo em horas/minutos
(hh:mm). Painel de controle: Um (01)
controlador e indicador digital de Rotacédo e
Tempo; A Movimento: O
mm; A Frequ°ncia de m
regulavel (RPM) 100-8 00; A Estr
Sistema mecanico composto por eixos
excéntricos, mancais de aluminio e rolamentos
de esferas acionado por moto-redutor de
corrente cont2nua; A

de aco carbono SAE 1020 com tratamento
1 |419644 | anticorrosivo e acabamento com pintura | Unidade 12
eletrostatica a p6, montado sobre sistema de
fixacdo para que ndo haja o deslocamento na
bancada; A Platafor ma:
quatorze (14) garras em ago inox AlSI 304 para
erl enmeyers de 250 m
50/ 60 Hz. ACOMPANHA O
de for¢ca com dupla isolacdo e plug com trés
pinos, duas fases e
(uma) bandeja com suportes para 14 frascos
de erl enmeyers de 25
instalacdo e operacdo em portugués. Inclui
treinamento e instalagcdo. Garantia minima de
24 meses apos instalacéo. Assisténcia técnica
no Rio de Janeiro. Manual de Instrucdo em
portugués. Certificado de garantia do produto.
Comprovacado de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do

R$ R$
6.998,00 | 83.976,00
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transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor devera enviar o produto lacrado, e
assim o mesmo permanecera até a visita
técnica obrigatéria para instalacdo e
comprovagao da situagéo funcional do produto
na presenca de um representante do setor que
solicitou o0 mesmo. Estando tudo em acordo
com o que foi licitado e com a anuéncia do
solicitante, procede-se entdo o pagamento do
empenho.

AGITADOR DE BANCADA DIGITAL SHAKER
COM REFRIGERACAO COM CAPACIDADE
PARA 53 LITROS. Agitador Shaker de
Bancada Digital com refrigeragdo com
capacidade para 53L apresentando: Controle
da variagdo maxima de temperatura na
camara interna por microprocessador digital
PID; ventiladores que garantam rapida
recuperacdo térmica e distribuicdo de
temperatura; Agitacdo tipo orbital com
2 | 419644 | possibilidade de trabalho com movimento no | Unidade 10
sentido anti-horario; Movimento de agitacao
programavel entre 10 segundos a 999h 59min
e 59segundos; Memoéria para 3 programas
diferentes com até 9 etapas de variacdo de
temperatura; Possibilidade de movimento da
bandeja de trabalho no sentido horario ou anti-
horério; Fregliéncia de agitagéo variando entre
10 a 300rpm; Faixa de temperatura entre 15°C
até 60°C; porta com amortecedores que evitem
impacto no fechamento. Dimensfes da

R$ R$
58.203,86 | 582.038,60
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plataforma (L x P): 350 x 350mm; dimensdes
da plataforma (L x P): 350 x 350mm;
dimensdes internas (L x P x A): 410 x 410 x
320mm; dimensdes externas (L x P x A): 440 x
785 x 510mm; software de controle e
programacdo; interface RS-232; Porta USB.
Acompanha:

- Plataforma universal para shakers com as
seguintes caracteristicas: material altamente
resistente; permite a utilizacdo de varios
tamanhos de tubos e clamps em uma Unica
plataforma; manuseio rapido, facil e seguro. i
01 unidade.
- Clamp para fixa¢éo de frascos 1000mL com
as seguintes caracteristicas:  material
altamente resistente; confeccionado em aco
inoxidavel com molas de fixacdo; compativel
com a plataforma universal. i 09 unidades.
- Clamp para fixacéo de frascos 500mL com as
seguintes caracteristicas: material altamente
resistente; confeccionado em acgo inoxidavel
com molas de fixacdo; compativel com a
plataforma universal. 1 09 unidades.
- Clamp para fixagcéo de frascos 250mL com as
seguintes caracteristicas: material altamente
resistente; confeccionado em aco inoxidavel
com molas de fixagdo; compativel com a
plataforma universal. 1 14 unidades.
- Clamp para fixagéo de frascos 100mL com as
seguintes caracteristicas: material altamente
resistente; confeccionado em acgo inoxidavel
com molas de fixagdo; compativel com a
plataforma universal. 1 19 unidades.
Voltagem: 220V. Inclui treinamento e
instalagdo. Garantia minima de 24 meses ap0ds
instalac@o. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instrucdo em portugués.
Certificado de garantia do  produto.
Comprovacdo de capacidade técnica para a
prestagédo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor devera enviar o produto lacrado, e
assim 0 mesmo permanecera até a visita
técnica obrigatéria para instalagéo,
treinamento e comprovagcdo da situagdo
funcional do produto na presenga de um
representante do setor que solicitou 0 mesmo.
Estando tudo em acordo com o que foi licitado
e com a anuéncia do solicitante, procede-se
entdo 0 pagamento do empenho.
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AGITADOR DE TUBO DE ENSAIO TIPO
VORTEX. Agitador para homogeneizacao de
amostras em microplacas, microtubos de 0,5
mL a 2,0 mL e tubos de 15 ou 50 mL; modo de
operacdo continuo; pés de borracha para
aderéncia na bancada; velocidade regulavel
de 0 a 2500rpm; oOrbita de agitacédo (diametro):
4 mm. Voltagem: bivolt. Garantia minima de 12
meses. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro.
Manual de Instrugdo em portugués. Certificado
de garantia do produto. Comprovacdo de
capacidade técnica para a prestacdo do
servico de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necessario. O fornecedor
deveréa enviar o produto novo lacrado, estando
tudo em acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

Unidade

91

R$
450,00

Fls.:

Rubrica:

R$
40.950,00

4 | 29157

AGITADOR MECANICO. Agitador mecanico
de alta rotacéo para liquidos com viscosidade
de até 100.00 mPas, para volume de no
minimo 20 litros se &agua, alto torque, com
display digital, nivel de ruido de até 70dB, peso
maximo com suporte de aproximadamente 8
Kg. Dimensdes aproximadas: 350 x 400 x 700
mm. Acompanha haste em ago inox, hélice
navalha, suporte para 0 motor com regulagem
de altura, chave para mandril, 02 fusiveis
extras. Voltagem: bivolt. Garantia minima de
12 meses. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instrucdo em portugués.
Certificado de garantia do  produto.
Comprovacdo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor deverd enviar o produto novo
lacrado, estando tudo em acordo com o que foi
licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo 0 pagamento do empenho.

Unidade

13

R$
3.943,15

R$
51.260,95

5 | 34959

ARMADILHA DE CAPTURA VIVA. Armadilha
de captura viva de chapa metélica para
pequenos mamiferos (tipo Sherman), tamanho
12cm (L) x 12cm (A) x 38cm (C), com pedal de
disparo, dobraveis. Garantia minima de 12
meses. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro.
Manual de Instrugdo em portugués. Certificado
de garantia do produto. Comprovacdo de
capacidade técnica para a prestagdo do
servico de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necessario. O fornecedor
devera enviar o produto novo lacrado, estando
tudo em acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

Unidade

39

R$
103,00

R$
4.017,00

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019




6 |401805

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

ARMADILHA DE CAPTURA VIVA. Armadilha
de captura viva de grade metdlica de duas
portas para pequenos mamiferos (tipo
"Tomahawk"), tamanho 18cm (L) x 18cm (A) x
49cm (C), com pedal de disparo, dobraveis.
Garantia minima de 12 meses. Assisténcia
técnica no Rio de Janeiro. Manual de Instrucéo
em portugués. Certificado de garantia do
produto. Comprovagdo de capacidade técnica
para a prestagdo do servico de troca ou
conserto no periodo de garantia pelo
vendedor, fornecedor ou o fabricante, arcando
com o custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em acordo
com o que foi licitado e com a anuéncia do
solicitante, procede-se entdo o pagamento do
empenho.

Unidade

75

R$
260,00

Fls.:

Rubrica:

R$
19.500,00

7 |400588

ARMADILHA FOTOGRAFICA. Armadilha
fotografica compacta para vida silvestre,
funcbes de fotografar (resolugdo 14 mp ou
mais), filmar (resolugdo HD, 1920X1080 ou
mais) e ambos, com auto-focus, flash de 36
LEDs ou mais (no glow ou low glow), sistema
de disparo rapido, com distancia de detecgéo
acima de 25 m, resistente ao tempo, entrada
para meméria cartdo SD de 32 Gb ou mais, e
alimentacdo por 4 ou 8 pilhas AA ou mais.
Garantia minima de 12 meses. Assisténcia
técnica no Rio de Janeiro. Certificado de
garantia do produto. Comprovacdo de
capacidade técnica para a prestacdo do
servigo de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necessario. O fornecedor
devera enviar o produto novo lacrado, estando
tudo em acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

Unidade

23

R$
1.232,01

R$
28.336,23

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019




Fls.:

Rubrica:

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

AUTOCLAVE 75 LITROS. Autoclave com
capacidade para 75 Litros. Corpo em chapa de
aco revestida em epdxi eletrostatico;
reservatorio em chapa de aco inoxidavel 304;
tampa em bronze fundido e estanhado
internamente; vedac¢@o com perfil de silicone;
resisténcia tubular blindada; vélvula de
seguranca e sistema de regulagem da presséo
por meio de contrapeso regulavel; manipulos
de baquelite refor¢ado para prender a tampa;
plataforma superior em ago inox 304; tampa
que abre girando para a lateral com pedal para
abertura da tampa; chave seletora de calor
com graduacgdo para minimo, médio e maximo;
torneira de descarga na parte traseira;
mandmetro indicador com escala em presséo
de 0 a 3,0 kgf/cm2 e temperatura entre 100°C
e 143°C; a pressdo maxima de trabalho
8 74624 |recomendada é de 1,5kgf/cm2 ou 127°C. | Unidade 8
Acompanha cesto de ago inox para colocagdo
dos materiais; manual de instru¢des gravado
no préprio painel; cabo de forca com dupla
isolacdo e plugue de trés pinos, dois fases e
um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR
14136. Voltagem: 220V. Garantia minima de
12 meses. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instrucdo em portugués.
Certificado de garantia do  produto.
Comprovacdo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor deverd enviar o produto novo
lacrado, estando tudo em acordo com o que foi
licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo 0 pagamento do empenho.

R$ R$
7.935,47 | 63.483,76

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

BALANGA ANALITICA CAPACIDADE 220g.
Balanca analitica com capacidade maxima de
220g, resolucdo de 0,0001g; repetitividade de
0,0001g; linearidade de 0,0002g; tempo de
estabilizacdo de pelo menos 2s. Didmetro do
prato com pelo menos 90mm; voltagem: bivolt
100V-240V 50/60 Hz. Deve possuir as
seguintes caracteristicas técnicas: display com
tela sensivel ao toque com interagdo grafica
para facil e total interatividade com os
usuarios. Sistema de ajuste automatico com
peso interno motorizado. Nivel de bolha frontal
para orientar o usuario no nivelamento da
balanca. Célula de carga com tecnologia de
compensacdo eletromagnética. Bloqueio da
possibilidade de configuracdo. Acesso para
pesagem por baixo da balanca. Interface mini
USB configuravel para conexdo com PC, ou
reconhecimento automatico de impressoras,
ou transferéncia de dados direta para
programas Microsoft Windows®,
possibilitando a escolha de protocolos de
transferéncia de dados entre SBI, xBPI,
planilha ou texto. Programas com aplicacdes
standard de laboratério como pesagem,
densidade, percentagem. Controle de peso,
peso maximo, contagem e pesagem em
condi¢des instaveis. Dimensfes aproximadas:
largura 360mm, profundidade 216mm e altura
320mm. A balanca deve possuir Selo
Calibracdo do INMETRO. Inclui conjunto de
pesos padréo para calibragédo. O fornecimento
deverd incluir Instalagdo, Treinamento e
Calibragdo RBC. Voltagem: Bivolt 100V-240V.
Inclui  treinamento e instalagdo. Garantia
minima de 24 meses apoOs instalagéo.
Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual
de Instrucdo em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovagdo de
capacidade técnica para a prestacdo do
servigo de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necessario. O fornecedor
devera enviar o produto lacrado, e assim o
mesmo permanecera até a visita técnica
obrigatdria para instalacdo e comprovagéo da
situacao funcional do produto na presenca de
um representante do setor que solicitou o
mesmo. Estando tudo em acordo com o que foi
licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo 0 pagamento do empenho.

Unidade

53

R$
4.225,00

Fls.:

Rubrica:

R$
223.925,00

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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432131

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

BALANGA SEMI-ANALITICA CAPACIDADE
1.100g. Balanca  semi-analitica  com
capacidade maxima de 1.100g, resolugdo de
0,01g; repetitividade de 0,01g; linearidade de
0,03g; tempo de estabilizacdo de pelo menos
1,5s. Didmetro do prato entre 150-180mm;
voltagem: bivolt 100-240V 50/60 Hz. Deve
possuir as seguintes caracteristicas técnicas:
display com tela sensivel ao toque com
interacéo grafica para facil e total interatividade
com 0s usuarios. Sistema de ajuste automatico
com peso interno motorizado. Nivel de bolha
frontal para orientar o usuério no nivelamento
da balanca. Célula de carga com tecnologia de
compensacdo eletromagnética. Bloqueio da
possibilidade de configuracdo. Acesso para
pesagem por baixo da balanca. Interface mini
USB configuravel para conexdo com PC, ou
reconhecimento automatico de impressoras,
ou transferéncia de dados direta para
programas Microsoft Windows®,
possibilitando a escolha de protocolos de
transferéncia de dados entre SBI, xBPI,
planilha ou texto. Programas com aplicacdes
standard de laboratério como pesagem,
densidade, percentagem. Controle de peso,
peso maximo, contagem e pesagem em
condi¢des instaveis. Dimensfes aproximadas:
largura 360mm, profundidade 216mm e altura
95mm A balanca deve possuir Selo Calibracdo
do INMETRO. Inclui conjunto de pesos padrao
para calibragdo. O fornecimento devera incluir
Instalagcdo, Treinamento e Calibragdo RBC.
Voltagem: Bivolt 100V-240V. Inclui
treinamento e instalagcdo. Garantia minima de
24 meses apos instalacé@o. Assisténcia técnica
no Rio de Janeiro. Manual de Instrucdo em
portugués. Certificado de garantia do produto.
Comprovacdo de capacidade técnica para a
prestagédo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor devera enviar o produto lacrado, e
assim 0 mesmo permanecera até a visita
técnica obrigatéria para instalacdo e
comprovagao da situacéo funcional do produto
na presenca de um representante do setor que
solicitou o mesmo. Estando tudo em acordo
com o que foi licitado e com a anuéncia do
solicitante, procede-se entdo o pagamento do
empenho.

Unidade

69

R$
2.698,04

Fls.:

Rubrica:

R$
186.164,76

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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230076

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

BALANGA SEMI-ANALITICA CAPACIDADE
DE 6.000g. Balanca semi-analitica com
capacidade maxima de 6.000g, legibilidade
0,1g, resolucado de 0,1g; repetitividade de
0,1g; linearidade de 0,3g; tempo de
estabiliza¢éo de pelo menos 1,5s Didmetro do
prato entre 150-180mm; voltagem: bivolt 100-
240V 50/60 Hz Deve possuir as seguintes
caracteristicas técnicas: display com tela
sensivel ao toque com interagao gréafica para
facil e total interatividade com os usuarios.
Sistema de ajuste automatico com peso
interno motorizado. Nivel de bolha frontal para
orientar o usuario no nivelamento da balanga.
Célula de carga com tecnologia de
compensacéo eletromagnética. Bloqueio da
possibilidade de configuragdo. Acesso para
pesagem por baixo da balancga. Interface mini
USB configuravel para conexdo com PC, ou
reconhecimento automatico de impressoras,
ou transferéncia de dados direta para
programas Microsoft Windows®,
possibilitando a escolha de protocolos de
transferéncia de dados entre SBI, xBPI,
planilha ou texto. Programas com aplicagdes
standard de laboratério como pesagem,
densidade, percentagem. Controle de peso,
peso maximo, contagem e pesagem em
condicdes instaveis. Dimensdes aproximadas:
largura 360mm, profundidade 216mm e altura
95mm A balanca deve possuir Selo
Calibracéo do INMETRO. Inclui conjunto de
pesos padréo para calibragéo. O fornecimento
deverd incluir Instalagao, Treinamento e
Calibragdo RBC. Voltagem: Bivolt 100V-240V.
Inclui treinamento e instalagdo. Garantia
minima de 24 meses apés instalacao.
Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual
de Instrugcdo em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovacao de
capacidade técnica para a prestacédo do
servigo de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necessario. O fornecedor
devera enviar o produto lacrado, e assim o
mesmo permanecera até a visita técnica
obrigatdria para instalagdo e comprovagao da
situacao funcional do produto na presenca de
um representante do setor que solicitou o
mesmo. Estando tudo em acordo com o que
foi licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo 0 pagamento do empenho.

Unidade

21

R$
1.814,40

Fls.:

Rubrica:

R$
38.102,40

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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415372

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

BANHO SECO DIGITAL PARA 1 BLOCO DE
AQUECIMENTO. Banho Seco para 1 Bloco
para ser utilizado no aquecimento de
amostras em laboratoérios de biologia
molecular, biotecnologia, histologia, analises
clinicas, entre outros.

Caracteristicas: microprocessador digital para
controle preciso e exato; camara de
aquecimento moldada em liga de aluminio;
tamanho aproximado da camara: 79 x 104 x
50 mm; proteg&o contra perda de calor,
superaquecimento e deteccdo de falhas SR;
com entrada RS232; display de LCD mostra a
temperatura e o tempo simultaneamente;
faixa de controle de temperatura ambiente +
5°C a 150°C; exatidao +0,2°C até 37°C;
incremento 0,1° C; timer continuo até 99h e
59min.

Acompanha: 1 bloco para 12 tubos de 15mL;
1 bloco para 20 microtubos de 1,5mL; 1 bloco
para 04 tubos de 50mL; 1 placa de
microtitulacdo com tampa. Voltagem: 110 V.
Garantia minima de 12 meses. Assisténcia
técnica no Rio de Janeiro. Manual de
Instru¢do em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovacéao de
capacidade técnica para a prestacédo do
servico de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necessario. O fornecedor
deveréa enviar o produto novo lacrado,
estando tudo em acordo com o que foi licitado
e com a anuéncia do solicitante, procede-se
entdo o pagamento do empenho.

Unidade

10

R$
7.500,00

Fls.:

Rubrica:

R$
75.000,00

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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427500

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

BANHO-MARIA CAPACIDADE 12 LITROS.
Banho-maria, capacidade de 12 litros. Faixa
de temperatura: 25 a 95 °C. Sistema de
aquecimento sob a cuba do banho, em toda a
area do fundo isento de termostato de
imersao e sensores na area interna da cuba.
Sistema de protecéo a baixos niveis de agua,
protecéo de superaguecimento integrada para
operagdo com liquidos ndo-inflamaveis.
Display digital com luzes de LED, cuba
retangular em ago inox com cantos
arredondados sem emendas para féacil
limpeza e maior durabilidade. Tampa em
policarbonato transparente para facil
visualizagdo das amostras dentro do banho,
removivel sem uso de ferramentas e
projetada para evitar contaminacéo das
amostras por condensacao.

Estabilidade da temperatura a 37 °C: + 0,2 K.
Poténcia de aquecimento: 1 kW.

Volume do banho: 2 a 12 litros.

230 V; 50/60Hz.

Peso aproximado: 8,5Kg.

Abertura do banho/profundidade: 329 x
300/150 mm.

Dimens0@es externas aproximadas (largura x
profundidade x altura): 372 x 335 x 325 mm
Voltagem: bivolt. Garantia minima de 12
meses. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro.
Manual de Instrucdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovagéo de capacidade técnica para a
prestacdo do servico de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entao o
pagamento do empenho.

Unidade

15

R$
4.255,35

Fls.:

Rubrica:

R$
63.830,25

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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414531

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

BANHO-MARIA CAPACIDADE 5 LITROS.
Banho-maria, capacidade de 5 litros.
Temperatura e tempo de operagéo ajustavel
através de controlador microprocessado.
Cuba em ac¢o inox sem emendas ou soldas,
com cantos arredondados. Painel com display
digital e chave liga/desliga com indicador
luminoso. Gabinete metdlico e pintura
especial, com tratamento anticorrosivo. Faixa
de trabalho: 7° C acima da temperatura
ambiente até 100° C (aferido em 37° e 56°)
Gabinete: Ago SAE 1020 com pintura
eletrostatica em epoxi texturizado.
Capacidade: 5 litros Preciséo: 0,2° C.
Resisténcia: Tubular blindada em Inox com
750W, 60Hz. Dimensodes internas
aproximadas LxPxA: 240x140x150 mm.
Dimens0@es externas aproximadas LxPxA:
270x170x250 mm. Grade de protecéo da
resisténcia e Manual de InstrugBes. Com os
Acessarios: tampa pingadeira (inox ou
acrilico), torneira dreno e Certificado de
calibragdo rastreavel RBC / Inmetro.
Voltagem: bivolt. Garantia minima de 12
meses. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro.
Manual de Instrugdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovacdo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

Unidade

38

R$
1.002,25

Fls.:

Rubrica:

R$
38.085,50

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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241335

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

BOMBA DE VACUO COM PISTAO A OLEO.
Bomba de vacuo pressao pistédo a 6leo,
gabinete construido em aco 1020 com pintura
eletrostatica anticorrosiva. Motor compressor
de pistéo a 6leo de 1/6 cv. Valvulas latéo tipo
agulha, para regulagem do vacuo e da
pressdo. Comandos de vacuo e presséo
através de ajuste frontal com facil leitura pelo
vacudmetro e manémetro. Deposito /
seguranga em vidro translucido para
visualizacao e retencdo de impureza nas
aplicacdes de vacuo e pressdo. Vazao 35
L/min. Véacuo final: +- 690 mmHg. Ventilador
microventilador para refrigeragdo do motor.
Chave liga/desliga. Alca com cabo preto para
transporte do equipamento. Porta fusivel de
10 amperes. Potencia 300 watts. Pés de
borracha regulaveis. Alimentacdo 110 volts.
Cabo de forca com dupla isolagdo e plug com
trés pinos, duas fases e um terra, de acordo
com as normas ABNT NBR 14136. Porta
fusivel de 15 amperes. Dimenses externas:
I=260 x p=330 x a=320. Voltagem: 110 V.
Garantia minima de 12 meses. Assisténcia
técnica no Rio de Janeiro. Manual de
Instru¢do em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovacao de
capacidade técnica para a prestagéo do
servico de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necesséario. O fornecedor
deverd enviar o produto novo lacrado,
estando tudo em acordo com o que foi licitado
e com a anuéncia do solicitante, procede-se
entdo o pagamento do empenho.

Unidade

49

R$
1.689,00

Fls.:

Rubrica:

R$
82.761,00

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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60461

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

BOMBA DE VACUO COM REVESTIMENTO
EM PTFE. Bomba de vacuo quimica revestida
em PTFE, isenta de 6leo, gabinete construido
em aco 1020 com pintura eletrostéatica
anticorrosiva. Motor em aluminio fundido
revestido em PTFE. Vélvula em latéo tipo
agulha, para regulagem do vacuo e da
pressao. Vacudbmetro analégico. Manémetro
analdgico. Vazao de 40 L/min. Vacuo de 0 a
740 mm/Hg. Pressao de 0 a 7 bar. Chave
liga/desliga. 4 pés de borracha regulaveis.
Alca com cabo preto para transporte do
equipamento. Porta fusivel 10 AMP.
Alimentag&o 110 volts, poténcia 300 watts.
Cabo de forca com dupla isolagdo e plug com
trés pinos, duas fases e um terra, de acordo
com as normas ABNT NBR 14136. Porta
fusivel, para seguranca caso houver pico de
energia, ndo queima o equipamento.
Dimenséo externa: 1I=220 x p=330 x a=330
mm. Voltagem: bivolt. Garantia minima de 12
meses. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro.
Manual de Instrugdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovagéo de capacidade técnica para a
prestacéo do servico de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

Unidade

28

R$
1.363,33

Fls.:

Rubrica:

R$
38.173,24

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

BOMBA DE VACUO COM REVESTIMENTO
EM PTFE. Bomba de vacuo quimica revestida
em PTFE, isenta de 6leo. Ideal para filtracdes
e extracOes de fase sélida. Diafragma e
vélvulas em PTFE de alta resisténcia quimica.
Um estégio e um cabecote, ndcleo de
estabilidade que evita deformacgdes da
membrana e aumenta vida Util, prote¢édo
contra explosdes, ignicao na parte externa ou
em areas secas da bomba, baixa vibracéo e
silenciosa. Grau de prote¢do minimo: IP 40.
Bombeamento: 0,85 m3/h.

Vécuo final: 100 mbar.

Pressdo maxima de e retorno: 1,1 bar.
Poténcia: 0,04 Kw. 230 V / 50-60 Hz.
Conexdo de entrada e saida: DN 10 mm.
Dimens@es aproximadas (comprimento x
largura x altura) em mm: 121 x 247 x 145.
Peso aproximado: 5 Kg.

Voltagem: 220V. Garantia minima de 12
meses. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro.
Manual de Instrucdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovagéo de capacidade técnica para a
prestacdo do servico de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

Unidade

16

R$
3.325,00

Fls.:

Rubrica:

R$
53.200,00

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA
CLASSE Il A1, COM BASE INCLUSA. Classe
Il tipo A1 com 70 % de recirculagdo e 30 % de
renovagado de ar, equipado com dois filtros
HEPA, um para recirculagéo e outro para
renovacgdo; antes de ser lancado na
atmosfera, o ar exaurido tem que passar por
filtros absolutos HEPA, classe A3, segundo
ABNT NBR 6401, instalados no gabinete do
equipamento. Gabinete em chapa de aco
zincado, pintado a p6. Visor de vidro
temperado, com 6 mm de espessura,
puxadores em inox AlSI 304, sem moldura,
inclinacdo anti-reflexo e ergonémica, abertura
tipo deslizante sobe/desce e compartimento
isolado e articulavel, para limpeza interna da
area de trabalho e do visor. Mesa de trabalho
em aco inox AISI 304 escovado, altura
ajustavel, construido em peca Unica,
impedindo escoamento de eventuais liquidos
derramados para a bandeja inferior, no caso
de pequenas quantidades de até 2litros.
Bandeja para retencéo de liquidos
eventualmente derramados, sob a mesa de
trabalho, com capacidade de até 20 litros,
possuindo dreno e valvula de drenagem tipo
esfera. Area de trabalho totalmente em aco
inox escovado, evitando assim reflexos
devido a iluminacao e ser de facil remocéo e
limpeza com grelhas que previnem o bloqueio
do fluxo de ar. Lampada germicida UV, com
dispositivo de seguranca ao usuario, montada
em posicao adequada para sua melhor
eficiéncia. lluminagdo através de lampadas
fluorescentes, valvulas para géas e vacuo, tipo
esfera, posicionadas na lateral direita com
alimentacao pela parte traseira do
equipamento. Duas tomadas auxiliares dentro
da area de trabalho, com tampa tipo 2P + T,
110V e 220V (preferencialmente). Base com
apoio dos pés, com inclinacéo ajustavel e
suporte com rodizios e freio. Deve possuir
baixa manuten¢éo com compensagéo
automatica de fluxo de ar, reducéo de ruido e
vibragdes, contador de horas de utilizac&o.
Alteracdo nas fungfes do equipamento deve
acionar o alarme visual e sonoro.
Equipamento de acordo com NSF 49.
Sistema elétrico 220V / 60 Hz. Velocidades
médias de fluxo de ar: minimo 0,45m/s.
Volumes de ar: minimo 355m3/h; Emisséao de
ruido <59 dBA (NSF49) e <56dBA (EN12469).
Intensidade da luz fluorescente >1000 Lux;,
Dimensé&o externa maxima: 728x536x1935
mm (L x P x A). Dimensdo interna minima:
656x436x550 mm (L x P x A). Manual técnico
de operacdo e manutenc¢do, em portugués
contendo: caracteristicas do equipamento,
dados para reposicao de filtros, esquemas
elétricos e instrucdo de operagdo. Cabo de
forca de acordo com a norma ABNT NBR

Unidade

13

R$
26.080,63

Fls.:

Rubrica:

R$
339.048,19

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

14136. Instalagdo completa e manutencgao por
pelo menos 24 meses. Voltagem: 220V. Inclui
treinamento e instalagdo. Garantia minima de
24 meses ap0s instalac&o. Assisténcia
técnica no Rio de Janeiro. Manual de
Instru¢@o em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovacéo de
capacidade técnica para a prestacédo do
servigo de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necessario. O fornecedor
devera enviar o produto lacrado, e assim o
mesmo permanecera até a visita técnica
obrigatdria para instalagdo e comprovagao da
situagdo funcional do produto na presenga de
um representante do setor que solicitou o
mesmo. Estando tudo em acordo com o que
foi licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo o0 pagamento do empenho.

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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CENTRIFUGA CLINICA. Equipamento para
bancada com rotor de angulo variavel; jogo de
adaptadores para pelo menos oito tubos
conicos com tampa de polipropileno
graduados com volume maximo de 15 mL.
Jogo de adaptadores para pelo menos quatro
tubos conicos com tampa de polipropileno
graduados com volume maximo de 50mL.
P®s em borracha, tipo
oferecer maior estabilidade; controle
eletrénico ou eletromecénico de velocidade
de rotacédo na faixa de pelo menos 0 a 6000
rpm; indicador de velocidade (tacémetro);
cronémetro (timer) digital ou analégico para
controle de tempo de rotacéo; trava de
seguranca que desliga o sistema em caso de
abertura precoce da tampa. Cabo de forca,
conforme norma NBR 13249, com isolamento Unidade 10 R$ R$
duplo e tomada com trés pinos (duas fases e 3.057,16 | 30.571,60
um terra) para voltagem bivolt, 60Hz; manual
de instru¢Bes e um jogo de fusiveis de
reserva. Garantia de pelo menos um ano para
qualquer defeito de fabricagdo. Garantia
minima de 12 meses. Assisténcia técnica no
Rio de Janeiro. Manual de Instru¢cdo em
portugués. Certificado de garantia do produto.
Comprovagéo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entao o
pagamento do empenho.

19 | 418925
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CENTRIFUGA DE BANCADA ANALOGICA.
Centrifuga para 12 tubos de 15 mL. Equipado
com rotor de angulo fixo de 45°. Pés de
borracha aderentes ou antiderrapantes.
Dispositivo de desligamento do motor ao abrir
a tampa ou trava inteligente que impeca a
abertura da tampa durante a centrifugagéo.
Deve possuir cagapas porta tubos em plastico
de alta resisténcia. Equipado com 12 cagapas
porta-tubos de 10-15 mL e um conjunto
sobressalente com outras 12 cacapas para
reposicao. Baixo nivel de ruido. Velocidade
maxima de 4000 rpm. Temporizador (timer)
de até 30 min. Painel com knob de regulagem
de velocidade, chave liga/desliga com LED
indicativo de equipamento ligado, knob de
temporizador (timer) e tacémetro analégico
20 | 418925 | para exibir a velocidade (em rpm). Cabo de Unidade 22
forca com dupla isolagéo e plugue de trés
pinos, dois fases e um terra de acordo com a
Norma ABNT NBR 14136. Voltagem: 110V.
Deve acompanhar Manual de InstrugBes em
portugués. Garantia minima de 12 meses.
Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual
de Instrucao em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovacéo de
capacidade técnica para a prestacédo do
servico de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necessario. O fornecedor
deverd enviar o produto novo lacrado,
estando tudo em acordo com o que foi licitado
e com a anuéncia do solicitante, procede-se
entdo o pagamento do empenho.

R$ R$
2.211,26 | 48.647,72

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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CENTRIFUGA DE BANCADA. Construida em
chapa de aco revestido com pintura epoxi
eletrostatica. Equipado com rotor de aluminio.
Pés de borracha aderentes ou
antiderrapantes. Motor fixado em suporte
antivibratorio. Freio elétrico. Dispositivo de
desligamento do motor ao abrir a tampa ou
trava inteligente que impeca a abertura da
tampa durante a centrifugacéo. Cruzeta em
aluminio. Deve possuir cacapas porta tubos
em pléastico de alto resisténcia do tipo
péndulo. Equipado com cacapas porta-tubos
gue acomode tubos de 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25,
50 e 100 mL. Baixo nivel de ruido. Velocidade
maxima de no minimo 3000 rpm. Controlador
eletrdnico de tenséo para velocidade. Painel
com knob de regulagem de velocidade e
chave liga/desliga com LED indicativo de Unidade 10 R$ R$
equipamento ligado. Cabo de forga com dupla 7.743,37 | 77.433,70
isolacéo e plugue de trés pinos, dois fases e
um terra de acordo com a Norma ABNT NBR
14136. Voltagem: 110V. Deve acompanhar
Manual de Instru¢cdes em portugués. Garantia
minima de 12 meses. Assisténcia técnica no
Rio de Janeiro. Manual de Instru¢cdo em
portugués. Certificado de garantia do produto.
Comprovagéo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entao o
pagamento do empenho.

21 411577
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

CENTRIFUGA REFRIGERADA DE
BANCADA MICROPROCESSADA.
Centrifuga refrigerada de bancada
microprocessada e motor por indugdo
magnética. Capacidade maxima de 4 x 200
mL/6 x 85mL; velocidade méaxima de 15.000
rpm, com incrementos de 10 rpm; for¢ca
centrifuga maxima (FCR): 21.382 xg, com
incrementos de 10 xg; tempo de corrida: 1s -
99 min:59s, centrifugacéo continua ou
centrifugacao rapida; faixa de controle da
temperatura: -20°C a + 40°C, com
incrementos de temperatura de 1°C e fun¢do
"standby"; com pré-resfriamento da camara
de centrifugagdo; 9 rampas de aceleracéo e
10 rampas de desaceleragdo; memoria para
armazenar 10 programas completos de
centrifugagao.

Painel digital com visualizagc&o dos
parametros de centrifugagdo: tempo,
temperatura, aceleracdo/desaceleragéo, forca
centrifuga em "g" e velocidade em rpm;
acomoda rotores e acessorios para citologia;
estrutura externa metalica com camara de
centrifugagdo em ago inox; com orificio de
visualizacao na tampa da centrifuga para
permitir medidas com tacémetro;
reconhecimento automéatico de rotores;
travamento automéatico da tampa durante o
ciclo de centrifugacédo; mecanismo de
abertura da tampa em caso de emergéncia;
protecdo contra aquecimento excessivo do
motor e da camara de centrifugacéo; protegao
contra desbalanceamento; prote¢&o contra
gotejamento de liquido condensado na tampa;
Faixa de operagédo: 200-240V e 50-60Hz;
consumo: 800 VA, ruido abaixo ou igual a
58dB; dimensbes externas aproximadas (A x
C x P): 346 x 401 x 695 mm; peso liquido: 53
Kg;

ACOMPANHA:

01 unidade de rotor modelo swing-out ou
swing-bucket (horizontal) com as seguintes
especificacdes técnicas: capacidade maxima:
4 x 200mL, velocidade ou rotacdo maxima de
4.500 rpm, for¢a centrifuga méaxima (FCR) de
3.328xg, acomoda 4 cagapas de angulo
movel.

04 unidades de cacapa de metal com as
seguintes especifica¢des técnicas: volume
maximo: 200 mL, compativel com o rotor
swing-out.

04 unidades de cacapa de metal com as
seguintes especificagdes técnicas: acomoda
tubos de 1,6 mL até 50 mL com uso de
adaptadores, compativel com rotor swing-out.
04 unidades de cacapa com as seguintes
caracteristicas: capacidade para 2 tubos
conicos de 50 mL, compativel com rotor
swing-out, acomoda tubos de fundo cénico de
15mL e 12 mL com

Unidade

R$
70.000,00

Fls.:

Rubrica:

R$
490.000,00

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
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08 unidades de Inserto de borracha para
tubos de fundo cdnico de 50mL, usado com o
adaptador para os tubos.

Voltagem: 220V. Inclui treinamento e
instalacdo. Garantia minima de 24 meses
apos instalacéo. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instru¢cdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovagéo de capacidade técnica para a
prestacéo do servico de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto lacrado, e assim o0 mesmo
permanecera até a visita técnica obrigatéria
para instalagao, treinamento e comprovagao
da situacao funcional do produto na presenca
de um representante do setor que solicitou o
mesmo. Estando tudo em acordo com o que
foi licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo 0 pagamento do empenho.

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
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CONDUTIVIMETRO DE BANCADA DIGITAL.
Medidor de condutividade em solucdes
aquosas e alcodlicas; medicao de solidos
totais dissolvidos; sensor de temperatura;
compensacao de temperatura automatica;
display que fornece o guia (mensagens) para
0 usuario impedindo erro de utilizagao;
condutividade em agua: 0 a 200 mS/cm;
condutividade em &lcool: 0 a 200 mS/cm;
resolucéo 0,01pS; exatiddo de 2%. O
equipamento deve conter célula de medicao,
sensor de temperatura, solu¢des padréo de
condutividade para calibragéo (500 mL cada),
suporte para célula e sensor de temperatura.
Voltagem: Bivolt. Inclui treinamento e
instalagdo. Garantia minima de 12 meses
apos instalacéo. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instru¢cdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovacdo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto lacrado, e assim o mesmo
permanecera até a visita técnica obrigatdria
para instalacdo e comprovacgao da situacao
funcional do produto na presenca de um
representante do setor que solicitou o mesmo.
Estando tudo em acordo com o que foi licitado
e com a anuéncia do solicitante, procede-se
entdo o pagamento do empenho.

Unidade

46

R$
1.920,00

Fls.:

Rubrica:

R$
88.320,00

24

109665

CONDUTIVIMETRO DE BANCADA. Medidor
de condutividade, sélidos totais dissolvidos
(TDS) e resistividade de bancada com display
LCD com luz de fundo; faixa de trabalho: 0 a
20000 mS; preciséo de leitura: +1%; selecdo
automatica da faixa de leitura; faixa de
temperatura: 0 a 100°C; resolucéo de
temperatura: +0,1°C; sensor de temperatura
de aco inox; fornecimento de energia: 110V.
Acompanha célula de medigéo, sensor de
temperatura, solugcdo padrdo para calibragdo
e suportes para célula e sensor de
temperatura. Dimensdes aproximadas: altura
até 10 cm, largura: até 30 cm; profundidade:
até 21 cm. Instalacao, start-up e treinamento
inclusos. Voltagem: 110V. Inclui treinamento e
instalagdo. Garantia minima de 12 meses
apos instalacéo. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instru¢gdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovacao de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto lacrado, e assim 0 mesmo
permanecerd até a visita técnica obrigatoria

Unidade

23

R$
1.333,75

R$
30.676,25
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para instalagdo e comprovacao da situagao
funcional do produto na presenga de um
representante do setor que solicitou 0 mesmo.
Estando tudo em acordo com o que foi licitado
e com a anuéncia do solicitante, procede-se
entdo o pagamento do empenho.

CRONOMETRO DIGITAL. Crondémetro digital
para uso em laboratério. Marca hora, minutos
e segundos; Calendario: més, dia e ano;
Alarme sonoro para indicagao da hora;
resistente a 4gua; Bateria de litio; Precisédo de
1/100 segundos; Indicacéo de horas em 12
horas (am/pm) ou 24 horas. Garantia minima
de 12 meses. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instru¢cdo em portugués.
Certificado de garantia do produto. Unidade 126 R$ R$
Comprovacdao de capacidade técnica para a 43,06 5.425,56
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

25 | 254237
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CUBA DE ELETROFORESE VERTICAL.
Cuba de eletroforese vertical para
identificacdo e separacao de proteinas de
diferentes pesos moleculares através de gel
de poliacrilamida. Deve apresentar um design
compacto, com grande transparéncia de
modo a permitir facil visualizacédo das
amostras durante a corrida. Com placas de
vidro com espagadores pré-fixados com
diferentes espessuras (0,75mm, 1mm e
1,5mm) e com moldagem do gel (casting)
realizada no proprio médulo interno, através
de gaxetas de silicone especificas para cada
espacador, conferindo seguranca contra
vazamentos. Deve permitir a corrida
simultanea de até dois géis. Deve
acompanhar, além do tanque e do médulo
interno: cabos de conexao, pelo menos 02
placas lisas com espagador de 0.75mm

26 |411502 | embutido, pelo menos 02 placas lisas com Unidade 13
espacador de 1mm embutido, pelo menos 02
placas lisas com espagador de 1.5mm
embutido, pelo menos 04 placas entalhadas e
o minimo de 8 pentes com diferentes
espessuras e capacidades de amostras.
Voltagem de 220V ou bivolt. Garantia minima
de 24 meses. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instru¢cdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovacao de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

R$ R$
3.653,23 | 47.491,99

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

DECIBELIMETRO. decibelimetro: Faixa de
medicdo: 30 a 130 dBA / dBC, com faixa
dindmica de 50 dB e escalas: Baixa: 30 a 80
dB; média: 50 a 100 dB; alta: 80 a 130 dB e
auto: 30 a 130 dB. Com resolu¢éo de 0.1 dB e
exatiddo: +1.4 dB.

Visor LCD: 3 ¥ digitos; e faixa de frequéncia:
31.5Hz a 8kHz. Ponderacéo em frequéncia: A
/C.

Tempo de resposta: 125ms (FAST) / 1s
(SLOW). Temperatura de operagdo: 0 a 50°C.
Umidade de operacdo: 10 a 90%UR (sem
condensagdo). Alimentacéo: 9V (1 bateria
6F22, inclusa). mini-chave de fenda de ajuste
incluso. protetor de vento para microfone.
Dimensoes (L x A x P): 62 x 158 x 32 mm.
peso inferior a 200 g e superior a 150 g.
Sendo possivel:

- Registro de méxima e minima

- Congelamento de indica¢éo (HOLD)

- Barra grafica analdgica

- Visor iluminado (backlight)

- Indicacéo do nivel de carga da bateria

- Alarmes de alta (OVER) e baixa (UNDER)

- Microfone condensador de eletreto de 1/2™
- Desligamento automatico ap6s periodo de
inatividade (configuravel)

- Ajuste via potenciémetro (com calibrador
acustico externo 94 dB @ 1kHz)

- Em conformidade com a norma internacional
IEC 61672-1 Classe 2 e manual de instrugéo
em portugues.

Garantia minima de 24 meses. Assisténcia
técnica no Rio de Janeiro. Manual de
Instrucdo em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovacao de
capacidade técnica para a prestagéo do
servico de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necesséario. O fornecedor
deverda enviar o produto novo lacrado,
estando tudo em acordo com o que foi licitado
e com a anuéncia do solicitante, procede-se
entdo o0 pagamento do empenho.

Unidade

R$
3.469,88

Fls.:

Rubrica:

R$
31.228,92

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

DETERMINADOR ANALOGICO DE PONTO
DE FUSAO. Equipamento com design
compacto e ergondmetro, de baixo custo ,
base em aluminio e caixa de pesquisa em
chapa de ferro , com revestimento em epoxi
eletrostatico resistente a produtos quimicos
corrosivos, faixa de utilizagdo de 50°C a
300°C com possibilidade de ajuste da
poténcia de aquecimento, sistema 6ptico com
aumento de 4x, leitura do ponto de fuséo de 3
amostras a0 mesmo tempo, intensa
iluminagdo por led, sistema de resfriamento
rapido por ventilagéo que disponibiliza
rapidamente o equipamento para novos
testes, facil acomodag&@o em pouco espaco e
maior conforto postural para o usuério. Timer
de seguranca que desliga o aquecimento e
liga a ventilagcdo apés 30 minutos do inicio de
aquecimento, capacidade para até 3 tubos
capilares de @ 1,5 x 75mm, poténcia 50 W,
frequéncia 50-60 Hz, dimensdes aproximadas
(LxPxH): 12X14X18 cm. Acompanha o
equipamento: embalagem com 150 capilares,
pasta térmica e termdmetro de mercurio com
certificado de calibracao rastreavel RBC.
Voltagem: 110V. Garantia minima de 12
meses. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro.
Manual de Instrucdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovacao de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

Unidade

46

R$
1.811,93

Fls.:

Rubrica:

R$
83.348,78

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

ESPECTOFOTOMETRO DE BANCADA DE
VARREDURA COM FEIXE DUPLO PARA A
FAIXA UV/VIS. Espectrofotdmetro de
bancada de varredura, feixe duplo, mod.
UVIVIS. Faixa de comprimento de onda de
190 a 1100 nm, selecionados por sistema de
monocromador; duas lampadas, sendo uma
halégena e outra de deutério; detector de
fotodi6do de silicio e sistema de detector de
referéncia; resolucdo de 0,3 nm e largura de
banda espectral de 4 nm; leitura de turbidez
nefelométrica com lampada auxiliar a um
angulo de 90° do detector. Suporte para
cubetas redondas de 16 mm e retangulares
de 2, 10, 20 e 50 mm; mais de 200 métodos
pré-programados e espago para 100 métodos
/ calibragdes de usuério; memoria para até
1000 resultados conforme BPL; ferramenta
para varredura espectral automética e
funcdes bésicas para leitura de absorbancia,
trasmitancia, cinética, fator e padrédo. Tela
iluminada e colorida de LCD sensivel ao
toque com diversos idiomas, incluindo o
portugués; tecnologia de leitura de codigo de
barras para detec¢ao de métodos em tubos e
sensor de cubetas; interface USB e serial
RS232 para comunicagdo com software.
Dimens@es aproximadas de 390x285x155
mm e 6,5 kg; alimentacao por carregador
bivolt 100-240V. Acompanha DVD com
software, guia de referéncia rpida, manual
de operacéo e de métodos, capa anti poeira,
principais adaptadores para fonte de
alimentacéo, cabo USB A-B, pendrive USB,
cubeta de calibracéo e de certificado de
conformidade. Inclui um par de cubetas de
quartzo. Voltagem: Bivolt. Inclui treinamento e
instalac@o. Garantia minima de 24 meses
apos instalagdo. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instrucdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovagéo de capacidade técnica para a
prestagéo do servico de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto lacrado, e assim 0 mesmo
permanecera até a visita técnica obrigatéria
para instalagdo e comprovacao da situagcao
funcional do produto na presenca de um
representante do setor que solicitou o0 mesmo.
Estando tudo em acordo com o que foi licitado
e com a anuéncia do solicitante, procede-se
entdo 0 pagamento do empenho.

Unidade

23

R$
37.353,00

Fls.:

Rubrica:

R$
859.119,00

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019




30

271451

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

ESPECTROFOTOMETRO DE BANCADA.
Display LCD; Faixa espectral: 325-1000 nm;
leitura no display de dois comprimentos de
onda,; largura de banda; 4nm; sistema 6tico:
mono-feixe, rede de difragdo 1200 linhas/mm;
exatiddo de comprimento de onda:
aproximadamente 2 nm; repetibilidade de
comprimento: aproximadamente 2 nm;
sele¢do de comprimento de onda: manual;
exatiddo fotométrica: < 0,5%. Modo
fotométrico: transmitancia, absorbancia e
concentragdo; detector: Fotodiodo; entrada
USB e porta paralela; tensé@o de alimentacao:
bivolt; dimensdes: altura: até 48 cm, Largura:
até 36 cm, profundidade: até 16 cm.
Instalacao, start-up e treinamento. Manual de
Instrugdo em portugués. Inclui um par de
cubetas de quartzo. Voltagem: 110V. Inclui
treinamento e instalagéo. Garantia minima de
24 meses apos instalacdo. Assisténcia
técnica no Rio de Janeiro. Manual de
Instrugdo em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovacéo de
capacidade técnica para a prestacédo do
servigo de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necessario. O fornecedor
devera enviar o produto lacrado, e assim o
mesmo permanecera até a visita técnica
obrigatéria para instalacdo e comprovacgao da
situagdo funcional do produto na presenga de
um representante do setor que solicitou o
mesmo. Estando tudo em acordo com o que
foi licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo 0 pagamento do empenho.

Unidade

12

R$
13.617,47

Fls.:

Rubrica:

R$
163.409,64

31

318897

ESTABILIZADOR DE TENSAO DE 5,0 KVA.
Estabilizador monofésico com transformador
isolador, controlado por microprocessador,
sistema de correcao digital, disparo em zero
ficrossingo controlado
tempo de resposta de aproximadamente 4 ms
(milissegundos), elevado rendimento elétrico,
forma de onda senoidal, painel cristal liquido,
rearme automatico temporizado e sensor
sub/sobre, tensdo de entrada: 220 V, tenséo
de saida: 110 V. Protecdes de sobrecarga,
sub-tensao, sobre-tensao, falta de fase, curto
circuito.Mode by-pass através de contactoras.
Partida suave soft-start. Dimensdes
aproximadas; altura maxima 60 cm, largura
maxima 31 cm e profundidade méxima de 45
cm. Garantia minima de 12 meses.
Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual
de Instrugcdo em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovacao de
capacidade técnica para a prestacao do
servigo de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necessario. O fornecedor

Unidade

59

R$
9.293,72

R$
548.329,48

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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devera enviar o produto novo lacrado,
estando tudo em acordo com o que foi licitado
e com a anuéncia do solicitante, procede-se
entdo o pagamento do empenho.

Fls.:

Rubrica:

32

436807

ESTUFA DE SECAGEM. Estufa de secagem
e esterilizagdo com capacidade minima de 80
litros, construida em chapa metalica com
acabamento em pintura epéxi e internamente
tinta de alta temperatura. Deve possuir
termostato regulavel até 250°C, diviséo de
1°C e sistema de resisténcias com niquel
cromo de alta qualidade. Fluxo de ar com
saida superior de acgo inox com orificio central
para acomodacao de termdmetro; controle de
temperatura microprocessado digital. Deve
apresentar termdmetro bimetalico embutido
no painel e acompanhar pelo menos uma
prateleira removivel. Vedacéo da porta em
borracha de silicone, isolamento interno com
14 de vidro Roofing, gabinete interno e externo
em aco. Exatiddo + 1°C; resolugéo 0,1°C;
capacidade 80 litros; poténcia 1100 watts;
dimensdes internas aproximadas L=450 x
A=450 x P=400 mm; dimensdes externas
aproximadas L=600 x A=720 x P=550 mm.
Voltagem de 220V ou bivolt. Garantia minima
de 12 meses. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instru¢cdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovagéo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

Unidade

18

R$
4.164,50

R$
74.961,00

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

FOGAO ELETRICO DE UMA BOCA. Fogéo
elétrico de uma boca. Placa aquecedora em
uma boca (dimenséo aproximada da boca:
245 x 260 x 60 mm). Corpo em ago escovado,
lampada piloto indicativa e termostato de
seguranga. Poténcia: 1500 W. Voltagem:
220V. Garantia minima de 24 meses.
Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual
de Instrucdo em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovacéo de
capacidade técnica para a prestacédo do
servico de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necessario. O fornecedor
deveré enviar o produto novo lacrado,
estando tudo em acordo com o que foi licitado
e com a anuéncia do solicitante, procede-se
entdo o pagamento do empenho.

Unidade

13

R$
614,60

Fls.:

Rubrica:

R$
7.989,80

34

294870

FONTE DE ALIMENTACAO DIGITAL 0-30V.
Fonte De Alimenta¢@o Dc Com Display Duplo:
Tensdo: 0 até 30V com chave de ajuste
grosso e ajuste fino, precisdo +0,1V;
estabilidade de tensc«
estabilidade de carga
de opera-«o: 100 ms; r
0,5 mV r ms; coeficien
200PPM,; corrente: 0 até 5 A com chave de
ajuste grosso e ajuste fino; precisdo +0,1 A
estabilidade de corre
estabilidade de carga
estabilidade de ru2do
cabo de energia: 127/220 V AC + 10%; 50/60
Hz; temperatura de operagéo: - 10°C a 40°C;
umidade de operacéo: 90% U. R.;
temperatura de armazenamento: - 10°C a
40°C; protecao contra curto-circuito; lampada
piloto indicadora de operagdo como fonte de
corrente ou como fonte de tenséo; operagéo
Tracking; display de cristal liquido com 3
digitos duplo; precisao basica do display +1;
ripple ruido (tenséo/corrente) 1mV/3mA rms;
consumo maximo 60 W; resfriamento por
ventilacdo forcada; plugue macho padrédo
NBR 14136/2 para aparelho classe |.
Dimensfes maximas aproximadas até 145 x
até 18 x até 85 (mm); peso maximo até 5kg.
Voltagem: bivolt. Garantia minima de 24
meses. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro.
Manual de Instrugdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovacdao de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

Unidade

38

R$
805,39

R$
30.604,82

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

FONTE DE ALIMENTACAO DIGITAL 0-
30VDC. Fonte de alimentacéo digital de 0-
30VDC/5A - estabilizada REF. FDGE 30-5.
Amperimetro digital com LCD, preciséo 0,1
Acc, voltimetro digital com LCD, precisédo 0,1
VCC, chave geral, lampadas piloto indicadora
de operacéo como fonte de corrente ou como
fonte de tensdo, potencidmetros para ajuste
da corrente e da tenséo de saida,; fusivel de
seguranca, saida CC reguladade 0 a 30 V,
corrente continua de 0 a 5 A. protecéo
eletrdnica contra curto-circuito, plugue de
entrada norma IEC e duplo sistema de
refrigeracéo; cabo de forga norma plugue
macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fémea
norma IEC. Voltagem: 220V. Garantia minima
de 24 meses. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instru¢cdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovacdo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

Unidade

32

R$
579,90

Fls.:

Rubrica:

R$
18.556,80

36

271507

FORNO MICRO-ONDAS. Forno de micro-
ondas com capacidade minima de 30 litros,
prato giratorio e porta com trava de
seguranca, puxador, diferentes niveis de
poténcia, painel digital, apresenta fungéo
relégio, cor banca. Poténcia nominal minima
de 1150W, eficiéncia energética minima de
54%. Voltagem 110V. Garantia minima de 12
meses. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro.
Manual de Instrugdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovagéo de capacidade técnica para a
prestagéo do servico de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entao o
pagamento do empenho.

Unidade

42

R$
566,99

R$
23.813,58

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
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FORNO MUFLA. Forno mufla, faixa de ajuste
de temperatura: 200-1200°C, com controlador
eletrdnico de temperatura com precisdo de
1,5%, permite 1 ciclo de rampa e patamar
(tempo x temperatura). Temperatura externa
maxima 70°C. Tempo de aquecimento a
1000°C de 5 minutos. Porta tipo mesa com
contrapesos de facil abertura. Dimensées
internas aproximadas: 10 X 10 X 15 cm
(Altura X Largura X Profundidade).
Dimensfes externas aproximadas: 23 X 37 X
43 cm (Altura X Largura X Profundidade).
Poténcia: 1200 W/ 220 V. Voltagem: 220V.
Inclui treinamento e instala¢éo. Garantia
minima de 24 meses apos instalagao.
Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual
de Instrucao em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovacéo de
capacidade técnica para a prestagéo do
servico de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necesséario. O fornecedor
devera enviar o produto lacrado, e assim o
mesmo permanecera até a visita técnica
obrigatéria para instalagdo e comprovacao da
situagdo funcional do produto na presenga de
um representante do setor que solicitou o
mesmo. Estando tudo em acordo com o que
foi licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo 0 pagamento do empenho.

Unidade

18

R$
3.138,00

Fls.:

Rubrica:

R$
56.484,00

38

405332

FREEZER VERTICAL COM SISTEMA
FROST FREE. Cor Branca, uma porta, com
cestos removiveis, capacidade minima de
armazenamento liquido 228 litros,
termostato/controle da temperatura
preferencialmente frontal e externo, pés
niveladores, sistema de congelamento rapido,
com compartimento de congelamento rapido
e porta reversivel. Ndo deve conter CFC
como gas refrigerante e sim gas
ciclo/isopentano. Deve alcangar temperatura
de, pelo menos, -20° C. Frequéncia: 60 Hz,
Consumo aproximado: 55 KWh/més, indice
de eficiéncia (razdo C/Cp) minimo de 0,718.
Alimentac&o: 110V. Garantia minima de 12
meses. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro.
Manual de Instrugdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovagéo de capacidade técnica para a
prestagéo do servico de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

Unidade

19

R$
2.521,88

R$
47.915,72

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
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GARRAFA DE VAN DORN DE PVC -
VERTICAL. Garrafa de coleta tipo Van Dorn
construida em PVC dupla camada, com
disparador e mensageiro construidos em ago
carbono com pintura eletrostatica
(opcionalmente podem ser fabricados em aco
inoxidavel), tampa de vedacgdo em borracha
siliconada, saida de agua com mangueira de
silicone. Capacidade: 5 litros. Acompanha 15
metros de cabo ago de 6 mm. Garantia
minima de 12 meses. Assisténcia técnica no
Rio de Janeiro. Certificado de garantia do
produto. Comprovacgado de capacidade técnica
para a prestacdo do servigo de troca ou
conserto no periodo de garantia pelo
vendedor, fornecedor ou o fabricante, arcando
com o custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

Unidade

12

R$
1.578,38

Fls.:

Rubrica:

R$
18.940,56

40

413892

LAVADORA ULTRA-SONICA (BANHO
MARIA COM ULTRASSOM). Banho-maria
com ultrassom com capacidade de 8 a 15
litros, em aco inoxidavel, frequéncia ultrassom
aproximada 40 KHz, temporizador eletrdnico,
com aquecimento, com dreno e peso
aproximado de 6Kg. Dimensdes aproximadas:
330 x 270 x 240 mm. Nivel de ruido até 80
dB. Acompanha manual de instruges.
Acessorio: fusivel de protegdo. Voltagem
220V. Garantia minima de 12 meses.
Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual
de Instrugcdo em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovacao de
capacidade técnica para a prestagéo do
servico de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necesséario. O fornecedor
deverda enviar o produto novo lacrado,
estando tudo em acordo com o que foi licitado
e com a anuéncia do solicitante, procede-se
entdo o pagamento do empenho.

Unidade

35

R$
2.586,43

R$
90.525,05

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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433247

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

LIOFILIZADOR DE BANCADA. Liofilizador de
bancada. Unidade condensadora construida
com serpentina espiral em ago inoxidavel,
capacidade para 2 1lit
24h, temperatura de trabalho até -55°C com
refrigeracdo por compressor hermético com
protecéo térmica, gas isento de CFC e dupla
ventilagdo. Gabinete em poliestireno
texturizado. Painel com teclas de lampadas
indicativas, display LCD com indicagdo de
vacuo, temperatura, tempo e voltagem.
Medidas externas: 50 x 50 x 65cm (I X p x a).
Alimentag&o: 220V/60 hz. Consumo: 550W.
Cémara em ago inox AlSI304 com polimento
sanitarioespe | hado, com 8 mg
em silicone com encaixe padréo penicilina
(219mm) para liofilizac&o de produtos em
frascos externos. Com visor em vidro
temperado para acompanhar a formacéo de
gelo na serpentina.

Acompanha:

- Bomba de véacuo de duplo estagio com
palhetas rotativas banhadas a dleo,
velocidade de 10,2 m3/h (170 Ipm),
dispositivo gasballast para retirada de
vapores dbé8gua, insta
gabinete;

- Frascos e adaptadores: 04 baldes com
fundo redondo e boca esmerilhada com
capacidade para 250mL cada; 04 frascos em
borosilicato graduados com capacidade para
300mL, 500mL, 750mL e 1000mL; 04
adaptadores em silicone para encaixe de
frascos com boca @ de 70, 85 ou 100mm,;
tubo de ligacdo ao manifold em ago inox
AlSI304.

Voltagem: 220V. Inclui treinamento e
instalac@o. Garantia minima de 24 meses
apos instalagdo. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instru¢cdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovagéo de capacidade técnica para a
prestagéo do servico de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto lacrado, e assim 0 mesmo
permanecera até a visita técnica obrigatéria
para instalagéo, treinamento e comprovacao
da situacao funcional do produto na presenca
de um representante do setor que solicitou o
mesmo. Estando tudo em acordo com o que
foi licitado e com a anuéncia do solicitante,

procede-se entdo 0 pagamento do empenho.

Unidade

13

R$
21.370,67

Fls.:

Rubrica:

R$
277.818,71

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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416194

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

MANTA AQUECEDORA DE 1 LITRO. Manta
aquecedora para baldo de fundo redondo de
1 litro com temperatura controlada por circuito
eletrdnico externo ao aparelho de 50°C a
300°C. Deve ser internamente confeccionada
em fibra de vidro com resisténcia incorporada
e calota externa em chapa de aluminio com
revestimento em epoxi eletrostatico,
resistente a produtos quimicos corrosivos.
Elementos aquecedores em niquel cromo.
Dotado de lampada piloto de energizacéo e
outra para indicagéo de funcionamento.
Equipamento sem uso anterior e deve
acompanhar manual de instrugées em
Portugués. Voltagem 110V. Garantia minima
de 12 meses. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instru¢cdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovacdo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

Unidade

31

R$
770,00

Fls.:

Rubrica:

R$
23.870,00

43

416193

MANTA AQUECEDORA DE 125 mL. Manta
aquecedora para baldao de fundo redondo de
125 mL com temperatura controlada por
circuito eletrénico externo ao aparelho de
50°C a 300°C. Deve ser internamente
confeccionada em fibra de vidro com
resisténcia incorporada e calota externa em
chapa de aluminio com revestimento em
epoxi eletrostatico, resistente a produtos
quimicos corrosivos. Elementos aquecedores
em niquel cromo. Dotado de lampada piloto
de energizacao e outra para indicagéo de
funcionamento. Equipamento sem uso
anterior e deve acompanhar manual de
instru¢cdes em Portugués. Voltagem 110V.
Garantia minima de 12 meses. Assisténcia
técnica no Rio de Janeiro. Manual de
Instrugdo em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovacao de
capacidade técnica para a prestacédo do
servigo de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necessario. O fornecedor
devera enviar o produto novo lacrado,
estando tudo em acordo com o que foi licitado
e com a anuéncia do solicitante, procede-se
entdo o pagamento do empenho.

Unidade

40

R$
475,00

R$
19.000,00

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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416192

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

MANTA AQUECEDORA DE 250 mL. Manta
aquecedora para baldo de fundo redondo de
250 mL com temperatura controlada por
circuito eletrénico externo ao aparelho de
50°C a 300°C. Deve ser internamente
confeccionada em fibra de vidro com
resisténcia incorporada e calota externa em
chapa de aluminio com revestimento em
epoxi eletrostatico, resistente a produtos
guimicos corrosivos. Elementos aquecedores
em niquel cromo. Dotado de lampada piloto
de energizagdo e outra para indicagédo de
funcionamento. Equipamento sem uso
anterior e deve acompanhar manual de
instrucdes em Portugués. Voltagem 110V.
Garantia minima de 12 meses. Assisténcia
técnica no Rio de Janeiro. Manual de
Instru¢do em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovacao de
capacidade técnica para a prestagéo do
servico de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necesséario. O fornecedor
deverda enviar o produto novo lacrado,
estando tudo em acordo com o que foi licitado
e com a anuéncia do solicitante, procede-se
entdo o pagamento do empenho.

Unidade

135

R$
483,33

Fls.:

Rubrica:

R$
65.249,55

45

416487

MANTA AQUECEDORA DE 500 mL. Manta
aquecedora para baldo de fundo redondo de
500 mL com temperatura controlada por
circuito eletrénico externo ao aparelho de
50°C a 300°C. Deve ser internamente
confeccionada em fibra de vidro com
resisténcia incorporada e calota externa em
chapa de aluminio com revestimento em
epoxi eletrostatico, resistente a produtos
quimicos corrosivos. Elementos aquecedores
em niquel cromo. Dotado de lampada piloto
de energizacao e outra para indicagéo de
funcionamento. Equipamento sem uso
anterior e deve acompanhar manual de
instru¢cdes em Portugués. Voltagem 110V.
Garantia minima de 12 meses. Assisténcia
técnica no Rio de Janeiro. Manual de
Instrugdo em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovacao de
capacidade técnica para a prestacédo do
servigo de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necessario. O fornecedor
devera enviar o produto novo lacrado,
estando tudo em acordo com o que foi licitado
e com a anuéncia do solicitante, procede-se
entdo o pagamento do empenho.

Unidade

97

R$
656,09

R$
63.640,73

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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150391

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

MAQUINA DE GELO PORTATIL EM
ESCAMAS. Maquina de gelo em escama
granulada com capacidade para produzir
20kg por dia. Capacidade de armazenamento
de 3kg. Dimensbes aproximadas: 300 x 493 x
547 mm; Peso aproximado: 32Kg;
refrigeracao ar; gas refrigerante: R134a
(ecologicamente correto, livre de cloro),
poténcia: 180W; Carroceria em ago inox AlSI
202; Formato do gelo: escama granulada; ndo
necessita de sal na agua; baixo consumo de
agua. Voltagem: 220V. Garantia minima de
12 meses. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instru¢do em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovagéo de capacidade técnica para a
prestacéo do servico de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

Unidade

25

R$
2.479,97

Fls.:

Rubrica:

R$
61.999,25

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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430435

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

MEDIDOR DE PH de bancada com as
seguintes caracteristicas técnicas: Display
LCD; Compensacéo automatica de
temperatura; realiza teste de eletrodo
automatico conforme GLP/ISO. Permite
reconhecimento automatico de diversas
solug@es tampéo de pH do mercado e
possibilidade de programar manualmente
para outros tipos de solug6es. Deve permitir
realizar calibragdo com até 9 pontos de
acordo com GLP/ISO. Memdria de usuario e
método. Informacé&o sobre intervalo de
calibragdo (GLP/ISO). Entrada separada para
eletrodo polarizado (I pol = -127 A +127 A).
Saida analdgica programavel para todas as
faixas de medigdo. Exibicdo simultanea do
valor de pH e temperatura atual da amostra.
Duas entradas de alta impedancia para
eletrodos de pH. Uma entrada para eletrodo
de referéncia, uma entrada para eletrodo
polarizado, uma entrada para sensor de
temperatura PT 100 ou PT 1000. Controle do
agitador magnético ou mecéanico. Interface
RS232C para conexao com impressora ou
PC. A calibracéo atual, os dados de medi¢cdo
e o teste de eletrodo (GLP/ISO) podem ser
impressos. O valor medido pode ser
relacionado com o valor de referéncia.
Permite a impressao do gréfico de pH, mV, T
ou Conc. em fungdo do tempo. Deve
acompanhar: base, haste e suporte para
eletrodo, assim como o eletrodo de pH
combinado com diafragma de junta
esmerilhada fixa e sensor de temperatura
Pt1000 incorporado. Permite salvar na
memodria para até 100 resultados. Permite até
duas linhas alfanuméricas para identificacdo
da amostra. Outras Especificagdes técnicas:
Range de medicao: pH: 0 ... 14 (+/- 20,000).
Voltagem: - 2000 a + 2000 mV. Temperatura
(PT100/PT1000): - 150,00 a + 250,00°C.
Resolucédo: pH=0.001.U=0,1mV.T=
0.1°C/°F. O fornecedor deve ser responsavel
pela instalac&o, treinamento e calibragdo do
equipamento. O sistema completo deve ter
pelo menos 3 anos de garantia de fabrica. O
fornecedor devera enviar o produto novo
lacrado, estando tudo em acordo com o que
foi licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo o pagamento do empenho.

Unidade

126

R$
1.891,22

Fls.:

Rubrica:

R$
238.293,72

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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265951

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

MESA ANTIVIBRATORIA PORTATIL. Mesa
anti-vibratéria com tampo em granito para
balangas analitica de precisdo com pés
ajustaveis de borracha, bolha de nivel. A cor
do granito sofre variagfes; dimens@es 40 cm
largura x 40 cm profundidade x 2,0 cm
espessura minima. Entre o tampo e os pés
deverdo ser instalados coxins de borracha
para antivibragdo. Garantia minima de 12
meses. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro.
Manual de Instrucdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovagao de capacidade técnica para a
prestagéo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

Unidade

29

R$
1.289,99

Fls.:

Rubrica:

R$
37.409,71

49

150130

MOINHO DE MARTELOS PARA GRAOS E
MATERIAIS SECOS. Moinho de martelos
para pulverizacdo de graos e materiais secos;
moagem em fluxo continuo com funil dosador
instalado acima do funil rotor/ martelo movel
de alta dureza; rendimento minimo de 50
gramas a cada 10 segundos; motor de ¥4 HP
ou superior; giros de 3360 rpm, no minimo.
Céamara em ago inox AlSI 304 ou superior;
dimensdes aproximadas de 200 x 300 x 450
(LxPxA em mm). Gabinete em chapa de aco
com tratamento anticorrosivo e pintura epoxi.
Voltagem: 220 V ou bivolt. Garantia minima
de 12 meses. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instru¢gdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovagéo de capacidade técnica para a
prestagéo do servico de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entao o
pagamento do empenho.

Unidade

11

R$
10.400,00

R$
114.400,00

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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235148

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

MULTIMETRO DE PRECISAO. Multimetro
digital com display LCD com 4 %2 digitos com
sensor de temperatura (até 250°C) com
conector banana. Controle de faixas manual,
desligamento automatico. Tensdo 1.000V,
Tensao AC 750V, Corrente DC 10A,
Resisténcia 2000HM, funcionamento bateria
9V. Manual em portugués. Garantia minima
de 12 meses. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instru¢cdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovagao de capacidade técnica para a
prestagéo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

Unidade

103

R$
371,51

Fls.:

Rubrica:

R$
38.265,53

51

441523

OSCILOSCOIO DIGITAL. Osciloscépio Digital
de 60 MHz com dois canais, Display: LCD de
5,7 polegadas (320 x 240); Interfaces: USB
Cliente e Host; RS-232; Alimentagdo com
auto selecédo: 100 ~ 240 V AC (45 ~ 440 Hz);
Sensibilidade Vertical: 2 mV/DIV ~ 5 V/DIV;
Maxima Tensé&o de Entrada: 400 V (DC +
Pico AC), AC < 1 kHz; Modos de Trigger:
AUTO, NORMAL e SINGLE; Acoplamento de
trigger: DC, AC, LF REJECT, HF REJECT;
Tipos de trigger: Borda subida ou decida, TV,
Largura Pulso; Fonte de trigger: CH1, CH2,
EXT, Linha AC, Alternado; Fungdes
Matemaéticas: Adigdo, subtragcao, multiplicagédo
e divisdo; FFT: Janelas Hamming, Blackman,
Hanning e Retangular; Varredura Horizontal:
5 ns/DIV ~ 50s/DIV; Zoom: IN / OUT; Holdoff:
100 n~1,5s; Tecla AUTO SET para ajuste
automatico, Tecla RUN/STOP: Congela a
forma de onda; Taxa Maxima de
Amostragem: 500 MS/s para um canal (tempo
real), 25 GS/s (tempo equivalente); Tamanho
da Memoria de 2,5 k Bytes/ CH; Display: Tipo
- pontos ou vetores; Formato - XY, YT; Grade
- Completa, Cruzamento, Borda, Contraste -
Ajustavel; Save/Recal: 10 configuragées e 10
formas de onda; Funcéo de auto calibragéo,
Menu em portugués. Garantia minima de 24
meses. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro.
Manual de Instrugdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovacao de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a

Unidade

28

R$
2.790,00

R$
78.120,00

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019




SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

Fls.:

Rubrica:

52

150135

PAQUIMETRO UNIVERSAL. Pagquimetro
Universal de 150 mm com graduacao de 0,02
mm (0,001 polegada), com medidor de
profundidade, cursor temperado e impulsor
em aco inoxidavel, escala principal e nonio
cromados, faces de medicdo lapidadas ou de
metal duro, parafuso de fixagdo e guias
revestidas de titanio. Garantia minima de 24

meses. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro.

Manual de Instrucdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovacdao de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

Unidade

51

R$
194,96

R$
9.942,96

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
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150135

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

PAQUIMETRO UNIVERSAL. Pagquimetro
Universal de 150 mm com graduagao de 0,05
mm (1/128 polegada), com medidor de
profundidade, cursor temperado e impulsor
em aco inoxidavel, escala principal e nénio
cromados, faces de medigéo lapidadas ou de
metal duro, parafuso de fixacé@o e guias
revestidas de titanio. Garantia minima de 24
meses. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro.
Manual de Instrugdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovagao de capacidade técnica para a
prestagéo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

Unidade

46

R$
157,86

Fls.:

Rubrica:

R$
7.261,56

54

408751

PLACA DE AQUECIMENTO COM
AGITACAO. Placa de aquecimento em
ceramica quadrada com resisténcia de
1000W; temperatura controlada por
termostato até 500 °C com conector para
sensor de contato externo de temperatura;
sistema de agitacdo para barra magnética
com velocidade de até 1500 rpm com sistema
de rotacao horério e anti-horario. Agitacéo de
15 a 20 L para liquidos com viscosidade
proxima da dgua. Revestimento em vidro
temperado para resisténca quimica. Display
em LCD com indica¢cdo nominal e real de
velocidade e temperatura, e temporizador,
com mostrador de viscosidade relativa; com
sensor de temperatura externo incluso; com
Conector USB (com cabo USB incluso) e
RS232; Prote¢do minima Classe 1P21.
Voltagem: 220 V. Firmware atualizavel;
Garantia vitalicia.

Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual
de Instrugcdo em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovacéo de
capacidade técnica para a prestagéo do
servico de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necesséario. O fornecedor
deverda enviar o produto novo lacrado,
estando tudo em acordo com o que foi licitado
e com a anuéncia do solicitante, procede-se
entdo o0 pagamento do empenho.

Unidade

44

R$
1.026,11

R$
45.148,84

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
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PLACA DE AQUECIMENTO COM
AGITACAO. Placa de aquecimento em
aluminio injetado com resisténcia blindada
incorporada 650W; temperatura controlada
por termostato capilar de 50 a 360 °C;
sistema de agitagdo por barra magnética com
velocidade de 120 a 1800 rpm. Agitagao de
no maximo 4,0 L para liquidos com
viscosidade préximas da agua; estrutura em
aco carbono e pintura em epOxi eletrostatico.
Painel com botéo liga e desliga; ajuste de
velocidade. Termostato para ajuste de
temperatura analégico com lampada piloto
indicativa; motor de corrente continua com
retificador e regulador de velocidade para
garantir precisao de agitacédo. Voltagem:
Bivolt. Garantia minima de 12 meses.
Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual
de Instrugcdo em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovacao de
capacidade técnica para a prestacéo do
servico de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necesséario. O fornecedor
deverd enviar o produto novo lacrado,
estando tudo em acordo com o que foi licitado
e com a anuéncia do solicitante, procede-se
entdo o pagamento do empenho.

Unidade

244

R$
2.404,96

Fls.:

Rubrica:

R$
586.810,24

56

408755

PLACA DE AQUECIMENTO COM
AGITACAO. Placa de aquecimento
microprocessada em ceramica (branca) com
resisténcia de 700W; temperatura controlada
por termostato até 550 °C; sistema de
agitacao para barra magnética com
velocidade de 60-1150 rpm. Display em LED
com indicagdo nominal e real de velocidade e
temperatura, ajustavel em incrementos de 5
graus centigrados. Sinalizador de temperatura
alcangada por sinal visual. Voltagem: 110 V
ou bivolt. Manual de Instrucéo incluso.
Certificado de garantia do produto. Garantia
minima de 24 meses. Comprovacédo de
capacidade técnica para a prestagéo do
servico de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necesséario. O fornecedor
devera enviar o produto novo lacrado,
estando tudo em acordo com o que foi licitado
e com a anuéncia do solicitante, procede-se
entdo o pagamento do empenho.

Unidade

19

R$
2.646,86

R$
50.290,34

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
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128252

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

POLARIMETRO DIGITAL. Polarimetro digital
com rotacao Optica [°]; Escala internacional do
acUcar. Fonte com lampada de LED com um
filtro, vida util de mais de 100.000 horas de
servigo. Comprimento de onda de 589nm.
Display com controle de tela por toque, tela
de exibi¢do 5.7 polegadas, LCD a cores, 640
x 48 pixels. Interface RS-232 (aparelho de
impresséo pode ser ligado), o USB (dados
podem ser transmitidos e atualizagdes de
hardware), Ethernet (interface de LIMS).
Calibragéo por autocorregéo (por operacéo de
menu). Acompanha 01 cubeta para leitura.

- Faixa de medig&o: £ 90 °; +259 Z; 0-
99,9g/mL;

- Unidade de medicéo de resultados: Angulo
[°]; Escala de agUcar ICUMSA [°Z];
Concentrag8es [g / 100 ml]; Definido pelo
utilizador;

- Resolugédo: 0,001°; 0,01°Z; 0,1 g/mL;

- Repetitiva: 0.002°; tempo de medi¢éo: 1seg;
- Volume, comprimento maximo do tubo: 0.55-
17m, 10-220mm de acordo com as
necessidades da aplicagdo, para selecionar
um tipo diferente de tubo 6ptico;

- Sensibilidade da amostra: Min 0.1%
(0.D3,0);

- Tenséo 90-250Volts, frequéncia 50 / 60Hz,
poténcia 85 watts;

- Dimensdes maximas: 64,5 x 20,0 x 36,0 cm;
Voltagem: bivolt 90V a 250V. Garantia minima
de 12 meses. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instru¢cdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovagéo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entao o
pagamento do empenho.

Unidade

R$
18.535,00

Fls.:

Rubrica:

R$
148.280,00

58

322917

REDE DE PLANCTON (KIT). Kit de coleta de
plancton: Uma rede para coleta de plancton
de 60 cm (diametro) x 2,50 mts
(comprimento), com 100 micrdmetros
identificada, equipada com aro e girador em
inox polido, trapézio montado, tirantes
laterais, copo G identificado e sacola de
transporte. Garantia minima de 12 meses.
Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual
de Instrugcdo em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovacao de
capacidade técnica para a prestacédo do
servigo de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necessario. O fornecedor
devera enviar 0 produto novo lacrado,

Unidade

11

R$
475,00

R$
5.225,00

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
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estando tudo em acordo com o que foi licitado
e com a anuéncia do solicitante, procede-se
entdo o pagamento do empenho.

Fls.:

Rubrica:

59

322917

REDE DE PLANCTON (KIT). Kit de coleta de
plancton: Duas redes de plancton de 60 cm (
didmetro) x 2,50 mts (comprimento), com
malhas de 200 micrémetros identificadas,
com aro bongo costeiro, com copos G
identificados e sacola. Garantia minima de 12
meses. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro.
Manual de Instrugdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovacao de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entao o
pagamento do empenho.

Unidade

R$
792,96

R$
7.136,64

60

399567

REFRIGERADOR DE UMA PORTA COM
SISTEMA FROST-FREE. Refrigerador de
uma porta com sistema Frost Free,
capacidade minima de 342 litros,
apresentando medidas aproximadas: altura
1,7 m; largura 60,00 cm; profundidade 69,00
cm. Capacidade de armazenagem minima do
refrigerador 295 litros; capacidade de
armazenagem do freezer 47 litros. Agente de
expansao de espuma gas cilco/isopentano;
consumo de energia maximo de 49KWh/meés;
indice de eficiéncia (razdo C/Cp) minimo de
0,850. Voltagem 110V. Garantia minima de
12 meses. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instru¢gdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovacao de capacidade técnica para a
prestacéo do servico de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a

Unidade

11

R$
1.441,54

R$
15.856,94

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
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anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

Fls.:

Rubrica:

61

302697

REFRIGERADOR DUPLEX COM SISTEMA
FROST-FREE. Refrigerador duplex com
sistema Frost Free, duas portas, capacidade
minima de 437 litros, apresentando medidas
aproximadas: altura 1,87 m; largura 71,00 cm;
profundidade 74,00 cm. Peso: 86,00; volume
interno minimo de 437 litros; controle
eletrénico de temperatura. Agente de
expansao de espuma gas cilco/isopentano;
consumo de energia maximo de 70KWh/més;
indice de eficiéncia (razdo C/Cp) minimo de
0,800. Voltagem 110V. Garantia minima de
12 meses. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instru¢cdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovagéo de capacidade técnica para a
prestagéo do servico de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o
custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entao o
pagamento do empenho.

Unidade

28

R$
2.474,73

R$
69.292,44

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
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AGITADOR DE BANCADA DIGITAL ORBITAL
SHAKER. Mesa agitadora shaker com
movimento orbital para tarefas que exigem
agitacdo com movimentos uniformes e
continuos. Controlador: controle de Rotac¢éo
(RPM) digital microprocessado de trés (03)
digitos que possibilita o controle preciso de
valores em RPM com intervalos conhecidos e
ajustaveis de tempo em horas/minutos
(hh:mm). Painel de controle: Um (01)
controlador e indicador digital de Rotagdo e
Tempo; A Movimento: O
mm; A Frequ°ncia de m
regulavel (RPM) 100-8 00; A Estr

Sistema mecanico composto por eixos
excéntricos, mancais de aluminio e rolamentos
de esferas acionado por moto-redutor de
corrente cont2nua;

de aco carbono SAE 1020 com tratamento
anticorrosivo e acabamento com pintura
eletrostética a pd, montado sobre sistema de
fixagdo para que ndo haja o deslocamento na

bancada; A Platafor ma
quatorze (14) garras em aco inox AlSI 304 para RS R$
62 |419644|er |l enmeyers de 250 rmlUnidade 4

50/60Hz . ACOMPANHA O PR 6.998,00 | 27.992,00

de forca com dupla isolagdo e plug com trés
pinos, duas fases e u
(uma) bandeja com suportes para 14 frascos
de erl enmeyers de 25
instalagdo e operacdo em portugués. Inclui
treinamento e instalagcdo. Garantia minima de
24 meses apos instalacéo. Assisténcia técnica
no Rio de Janeiro. Manual de Instrucdo em
portugués. Certificado de garantia do produto.
Comprovacdo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor devera enviar o produto lacrado, e
assim 0 mesmo permanecera até a visita
técnica obrigatéria para instalagdo e
comprovagao da situacao funcional do produto
na presenca de um representante do setor que
solicitou o0 mesmo. Estando tudo em acordo
com o que foi licitado e com a anuéncia do
solicitante, procede-se entdo o pagamento do
empenho. (COTA ME PARA O ITEM 01)

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019
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AGITADOR DE BANCADA DIGITAL SHAKER
COM REFRIGERAGCAO COM CAPACIDADE
PARA 53 LITROS. Agitador Shaker de
Bancada Digital com refrigeragdo com
capacidade para 53L apresentando: Controle
da variagdo maxima de temperatura na
camara interna por microprocessador digital
PID; ventiladores que garantam rapida
recuperacdo térmica e distribuicdo de
temperatura; Agitacdo tipo orbital com
possibilidade de trabalho com movimento no
sentido anti-horario; Movimento de agitacdo
programavel entre 10 segundos a 999h 59min
e 59segundos; Memoéria para 3 programas
diferentes com até 9 etapas de variacdo de
temperatura; Possibilidade de movimento da
bandeja de trabalho no sentido horério ou anti-
horério; Fregliiéncia de agitacéo variando entre
10 a 300rpm; Faixa de temperatura entre 15°C
até 60°C; porta com amortecedores que evitem
impacto no fechamento. Dimensbes da
plataforma (L x P): 350 x 350mm; dimensdes
da plataforma (L x P): 350 x 350mm;
dimensdes internas (L x P x A): 410 x 410 x
320mm; dimensdes externas (L x P x A): 440 x
785 x 510mm; software de controle e
programacao; interface RS-232; Porta USB.
Acompanha:

- Plataforma universal para shakers com as
seguintes caracteristicas: material altamente
63 |419644 |resistente; permite a utilizacdo de vérios | Unidade 1
tamanhos de tubos e clamps em uma Unica
plataforma; manuseio rapido, facil e seguro. 1
01 unidade.
- Clamp para fixacdo de frascos 1000mL com
as seguintes caracteristicas:  material
altamente resistente; confeccionado em ago
inoxidavel com molas de fixagdo; compativel
com a plataforma universal. i 09 unidades.
- Clamp para fixagéo de frascos 500mL com as
seguintes caracteristicas: material altamente
resistente; confeccionado em acgo inoxidavel
com molas de fixagdo; compativel com a
plataforma universal. 7 09 unidades.
- Clamp para fixagéo de frascos 250mL com as
seguintes caracteristicas: material altamente
resistente; confeccionado em ago inoxidavel
com molas de fixagdo; compativel com a
plataforma universal. 1 14 unidades.
- Clamp para fixagéo de frascos 100mL com as
seguintes caracteristicas: material altamente
resistente; confeccionado em acgo inoxidavel
com molas de fixagcdo; compativel com a
plataforma universal. i 19 unidades.
Voltagem: 220V. Inclui treinamento e
instalagdo. Garantia minima de 24 meses apés
instalagdo. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instrucdo em portugués.
Certificado de garantia do  produto.
Comprovacado de capacidade técnica para a
prestacdo do servico de troca ou conserto no

R$ R$
58.203,86 | 58.203,86

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
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periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor devera enviar o produto lacrado, e
assim o mesmo permanecera até a visita
técnica obrigatoria para instalacéo,
treinamento e comprovagdo da situagdo
funcional do produto na presenca de um
representante do setor que solicitou 0 mesmo.
Estando tudo em acordo com o que foi licitado
e com a anuéncia do solicitante, procede-se
entdo o pagamento do empenho. (COTA ME
PARA O ITEM 2)

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
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AUTOCLAVE 75 LITROS. Autoclave com
capacidade para 75 Litros. Corpo em chapa de
aco revestida em epdxi eletrostatico;
reservatorio em chapa de aco inoxidavel 304;
tampa em bronze fundido e estanhado
internamente; vedacdo com perfil de silicone;
resisténcia tubular blindada; vélvula de
seguranca e sistema de regulagem da presséo
por meio de contrapeso regulavel; manipulos
de baquelite refor¢ado para prender a tampa;
plataforma superior em ago inox 304; tampa
que abre girando para a lateral com pedal para
abertura da tampa; chave seletora de calor
com graduacgdo para minimo, médio e maximo;
torneira de descarga na parte traseira;
mandmetro indicador com escala em presséo
de 0 a 3,0 kgf/cm2 e temperatura entre 100°C
e 143°C; a pressdo maxima de trabalho
recomendada € de 1,5kgf/lcm? ou 127°C.
Acompanha cesto de ago inox para colocagdo
dos materiais; manual de instru¢Bes gravado
no préprio painel; cabo de forca com dupla
isolacdo e plugue de trés pinos, dois fases e
um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR
14136. Voltagem: 220V. Garantia minima de
12 meses. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instrucdo em portugués.
Certificado de garantia do  produto.
Comprovacdo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor deverd enviar o produto novo
lacrado, estando tudo em acordo com o que foi
licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo o pagamento do empenho.
(COTA ME PARA O ITEM 8)

Unidade

R$
7.935,47

Fls.:

Rubrica:

R$
39.677,35

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
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BALANGA ANALITICA CAPACIDADE 220g.
Balanca analitica com capacidade maxima de
220g, resolucdo de 0,0001g; repetitividade de
0,0001g; linearidade de 0,0002g; tempo de
estabilizacdo de pelo menos 2s. Didmetro do
prato com pelo menos 90mm; voltagem: bivolt
100V-240V 50/60 Hz. Deve possuir as
seguintes caracteristicas técnicas: display com
tela sensivel ao toque com interagdo grafica
para facil e total interatividade com os
usuarios. Sistema de ajuste automatico com
peso interno motorizado. Nivel de bolha frontal
para orientar o usuario no nivelamento da
balanca. Célula de carga com tecnologia de
compensacdo eletromagnética. Bloqueio da
possibilidade de configuragdo. Acesso para
pesagem por baixo da balanca. Interface mini
USB configuravel para conexdo com PC, ou
reconhecimento automatico de impressoras,
ou transferéncia de dados direta para
programas Microsoft Windows®,
possibilitando a escolha de protocolos de
transferéncia de dados entre SBI, xBPI,
planilha ou texto. Programas com aplicacdes
standard de laboratério como pesagem,
densidade, percentagem. Controle de peso,
peso maximo, contagem e pesagem em
condi¢des instaveis. Dimensfes aproximadas:
largura 360mm, profundidade 216mm e altura
320mm. A balanca deve possuir Selo
Calibracdo do INMETRO. Inclui conjunto de
pesos padréo para calibragédo. O fornecimento
deverd incluir Instalagdo, Treinamento e
Calibragdo RBC. Voltagem: Bivolt 100V-240V.
Inclui  treinamento e instalagdo. Garantia
minima de 24 meses apoOs instalagéo.
Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual
de Instrucdo em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovagdo de
capacidade técnica para a prestacdo do
servigo de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necessario. O fornecedor
devera enviar o produto lacrado, e assim o
mesmo permanecera até a visita técnica
obrigatdria para instalagdo e comprovagao da
situacao funcional do produto na presenca de
um representante do setor que solicitou o
mesmo. Estando tudo em acordo com o que foi
licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo o pagamento do empenho.
(COTA ME PARA ITEM 9)

Unidade

16

R$
4.225,00

Fls.:

Rubrica:

R$
67.600,00
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BALANGA SEMI-ANALITICA CAPACIDADE
1.100g. Balanca  semi-analitica  com
capacidade maxima de 1.100g, resolugdo de
0,01g; repetitividade de 0,01g; linearidade de
0,03g; tempo de estabilizacdo de pelo menos
1,5s. Didmetro do prato entre 150-180mm;
voltagem: bivolt 100-240V 50/60 Hz. Deve
possuir as seguintes caracteristicas técnicas:
display com tela sensivel ao toque com
interacéo grafica para facil e total interatividade
com 0s usuarios. Sistema de ajuste automatico
com peso interno motorizado. Nivel de bolha
frontal para orientar o usuério no nivelamento
da balanca. Célula de carga com tecnologia de
compensacdo eletromagnética. Bloqueio da
possibilidade de configuracdo. Acesso para
pesagem por baixo da balanca. Interface mini
USB configuravel para conexdo com PC, ou
reconhecimento automatico de impressoras,
ou transferéncia de dados direta para
programas Microsoft Windows®,
possibilitando a escolha de protocolos de
transferéncia de dados entre SBI, xBPI,
planilha ou texto. Programas com aplicacdes
standard de laboratério como pesagem,
densidade, percentagem. Controle de peso,
peso maximo, contagem e pesagem em
condi¢des instaveis. Dimensfes aproximadas:
largura 360mm, profundidade 216mm e altura
95mm A balanca deve possuir Selo Calibracdo
do INMETRO. Inclui conjunto de pesos padrao
para calibragdo. O fornecimento devera incluir
Instalagdo, Treinamento e Calibragdo RBC.
Voltagem: Bivolt 100V-240V. Inclui
treinamento e instalagcdo. Garantia minima de
24 meses apos instalacé@o. Assisténcia técnica
no Rio de Janeiro. Manual de Instrucdo em
portugués. Certificado de garantia do produto.
Comprovacdo de capacidade técnica para a
prestagédo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor devera enviar o produto lacrado, e
assim 0 mesmo permanecera até a visita
técnica obrigatéria para instalacdo e
comprovagao da situacéo funcional do produto
na presenca de um representante do setor que
solicitou o mesmo. Estando tudo em acordo
com o que foi licitado e com a anuéncia do
solicitante, procede-se entdo o pagamento do
empenho. (COTA ME PARA O ITEM 10)

Unidade

R$
2.698,04

Fls.:

Rubrica:

R$
5.396,08
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BANHO-MARIA CAPACIDADE 5 LITROS.
Banho-maria, capacidade de 5 litros.
Temperatura e tempo de operacdo ajustavel
através de controlador microprocessado. Cuba
em aco inox sem emendas ou soldas, com
cantos arredondados. Painel com display
digital e chave liga/desliga com indicador
luminoso. Gabinete metalico e pintura
especial, com tratamento anticorrosivo. Faixa
de trabalho: 7° C acima da temperatura
ambiente até 100° C (aferido em 37° e 56°)
Gabinete: Ago SAE 1020 com pintura
eletrostatica em epoxi texturizado.
Capacidade: 5 litros Precisdo: 0,2° C.
Resisténcia: Tubular blindada em Inox com
750W, 60Hz. Dimensées internas
aproximadas LxPxA: 240x140x150 mm.
Dimensbes externas aproximadas LxPxA:
67 |414531|270x170x250 mm. Grade de protecdo da | Unidade 1
resisténcia e Manual de Instrucdes. Com os
Acessérios: tampa pingadeira (inox ou
acrilico), torneira dreno e Certificado de
calibragdo rastreavel RBC / Inmetro. Voltagem:
bivolt. Garantia minima de 12 meses.
Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual
de Instrucdo em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovagdo de
capacidade técnica para a prestagdo do
servico de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necessario. O fornecedor
deveréa enviar o produto novo lacrado, estando
tudo em acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho. (ltem 14 - local de
entrega)

R$ R$
1.002,25 | 1.002,25
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

BOMBA DE VACUO COM PISTAO A OLEO.
Bomba de vacuo pressdo pistdo a odleo,
gabinete construido em ago 1020 com pintura
eletrostatica anticorrosiva. Motor compressor
de pistdo a dleo de 1/6 cv. Valvulas latdo tipo
agulha, para regulagem do vacuo e da
pressdo. Comandos de vacuo e pressao
através de ajuste frontal com facil leitura pelo
vacudmetro e mandmetro. Depésito /
seguranga em vidro translicido para
visualizacdo e retencdo de impureza nas
aplicagbes de vacuo e pressdo. Vazdo 35
L/min. Vacuo final: +- 690 mmHg. Ventilador
microventilador para refrigeragdo do motor.
Chave liga/desliga. Alga com cabo preto para
transporte do equipamento. Porta fusivel de 10
amperes. Potencia 300 watts. Pés de borracha
regulaveis. Alimentacdo 110 volts. Cabo de
forca com dupla isolagéo e plug com trés pinos,
duas fases e um terra, de acordo com as
normas ABNT NBR 14136. Porta fusivel de 15
amperes. Dimensfes externas: 1=260 x p=330
x a=320. Voltagem: 110 V. Garantia minima de
12 meses. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instrugdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovacgdo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessério. O
fornecedor deverd enviar o produto novo
lacrado, estando tudo em acordo com o que foi
licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo o pagamento do empenho.
(COTA ME PARA O ITEM 15)

Unidade

R$
1.689,00

Fls.:

Rubrica:

R$
3.378,00
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA
CLASSE Il A1, COM BASE INCLUSA. Classe
Il tipo A1 com 70 % de recirculacdo e 30 % de
renovagdo de ar, equipado com dois filtros
HEPA, um para recirculagdo e outro para
renovacao; antes de ser lancado na atmosfera,
0 ar exaurido tem que passar por filtros
absolutos HEPA, classe A3, segundo ABNT
NBR 6401, instalados no gabinete do
equipamento. Gabinete em chapa de aco
zincado, pintado a pé. Visor de vidro
temperado, com 6 mm de espessura,
puxadores em inox AISI 304, sem moldura,
inclinacdo anti-reflexo e ergonémica, abertura
tipo deslizante sobe/desce e compartimento
isolado e articulavel, para limpeza interna da
area de trabalho e do visor. Mesa de trabalho
em aco inox AISI 304 escovado, altura
ajustavel, construido em pe¢a Unica,
impedindo escoamento de eventuais liquidos
derramados para a bandeja inferior, no caso
de pequenas quantidades de até 2litros.
Bandeja para retencdo de liquidos
eventualmente derramados, sob a mesa de
trabalho, com capacidade de até 20 litros,
possuindo dreno e vélvula de drenagem tipo
esfera. Area de trabalho totalmente em aco
inox escovado, evitando assim reflexos devido
a iluminagéo e ser de facil remogéo e limpeza
com grelhas que previnem o bloqueio do fluxo
de ar. Ldmpada germicida UV, com dispositivo
de seguranca ao usuario, montada em posigao
adequada para sua melhor eficiéncia.
lluminacéo através de lampadas
fluorescentes, valvulas para gas e vacuo, tipo
esfera, posicionadas na lateral direita com
alimentacdo pela parte traseira do
equipamento. Duas tomadas auxiliares dentro
da éarea de trabalho, com tampa tipo 2P + T,
110V e 220V (preferencialmente). Base com
apoio dos pés, com inclinagdo ajustavel e
suporte com rodizios e freio. Deve possuir
baixa manutencdo com compensagdo
automatica de fluxo de ar, reducdo de ruido e
vibracdes, contador de horas de utilizag&o.
Alteracdo nas fung¢des do equipamento deve
acionar o alarme visual e sonoro. Equipamento
de acordo com NSF 49. Sistema elétrico 220V
/ 60 Hz. Velocidades médias de fluxo de ar:
minimo 0,45m/s. Volumes de ar: minimo
355m3/h; Emissédo de ruido <59 dBA (NSF49)
e <56dBA (EN12469). Intensidade da luz
fluorescente >1000 Lux;, Dimens&o externa
maxima: 728x536x1935 mm (L x P x A).
Dimenséo interna minima: 656x436x550 mm
(L x P x A). Manual técnico de operagdo e
manutencdo, em  portugués contendo:
caracteristicas do equipamento, dados para
reposicao de filtros, esquemas elétricos e
instrucdo de operagdo. Cabo de forca de
acordo com a norma ABNT NBR 14136.

Unidade

R$
26.080,63

Fls.:

Rubrica:

R$
52.161,26
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Instalagdo completa e manutengdo por pelo
menos 24 meses. Voltagem: 220V. Inclui
treinamento e instalagédo. Garantia minima de
24 meses apos instalagdo. Assisténcia técnica
no Rio de Janeiro. Manual de Instrugdo em
portugués. Certificado de garantia do produto.
Comprovacgdo de capacidade técnica para a
prestacéo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor devera enviar o produto lacrado, e
assim o mesmo permanecera até a visita
técnica obrigatéria para instalacdo e
comprovagao da situacéo funcional do produto
na presenca de um representante do setor que
solicitou 0 mesmo. Estando tudo em acordo
com o que foi licitado e com a anuéncia do
solicitante, procede-se entdo o pagamento do
empenho. (COTA ME PARA ITEM 18)
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CENTRIFUGA DE BANCADA. Construida em
chapa de aco revestido com pintura epoxi
eletrostatica. Equipado com rotor de aluminio.
Pés de borracha aderentes ou
antiderrapantes. Motor fixado em suporte
antivibratorio. Freio elétrico. Dispositivo de
desligamento do motor ao abrir a tampa ou
trava inteligente que impeca a abertura da
tampa durante a centrifugacdo. Cruzeta em
aluminio. Deve possuir cagapas porta tubos
em plastico de alto resisténcia do tipo péndulo.
Equipado com cagapas porta-tubos que
acomode tubos de 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25,50 e
100 mL. Baixo nivel de ruido. Velocidade
maxima de no minimo 3000 rpm. Controlador
eletrénico de tensdo para velocidade. Painel
com knob de regulagem de velocidade e chave
liga/desliga com LED indicativo de Unidade 3 R$ R$
equipamento ligado. Cabo de forca com dupla 7.743,37 | 23.230,11
isolacdo e plugue de trés pinos, dois fases e
um terra de acordo com a Norma ABNT NBR
14136. Voltagem: 110V. Deve acompanhar
Manual de Instru¢cdes em portugués. Garantia
minima de 12 meses. Assisténcia técnica no
Rio de Janeiro. Manual de Instrucdo em
portugués. Certificado de garantia do produto.
Comprovacgdo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necesséario. O
fornecedor deverd enviar o produto novo
lacrado, estando tudo em acordo com o que foi
licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo o pagamento do empenho.
(COTA ME PARA O ITEM 21)

70 | 411577
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

CENTRIFUGA REFRIGERADA DE BANCADA
MICROPROCESSADA. Centrifuga refrigerada
de bancada microprocessada e motor por
inducdo magnética. Capacidade méaxima de 4
X 200 mL/6 x 85mL; velocidade maxima de
15.000 rpm, com incrementos de 10 rpm; forca
centrifuga maxima (FCR): 21.382 xg, com
incrementos de 10 xg; tempo de corrida: 1s -
99 min:59s, centrifugagdo continua ou
centrifugacdo rapida; faixa de controle da
temperatura: -20°C a + 40°C, com incrementos
de temperatura de 1°C e funcdo "standby";
com pré-resfiamento da camara de
centrifugacdo; 9 rampas de aceleragdo e 10
rampas de desaceleracdo; memoria para
armazenar 10 programas completos de
centrifugagéo.

Painel digital com visualizacéo dos parametros
de centrifugagdo: tempo, temperatura,
acelerac@o/desaceleracdo, forca centrifuga
em "g" e velocidade em rpm; acomoda rotores
e acessorios para citologia; estrutura externa
metalica com camara de centrifugagdo em aco
inox; com orificio de visualiza¢do na tampa da
centrifuga para permitir medidas com
tacOmetro; reconhecimento automatico de
rotores; travamento automatico da tampa
durante o ciclo de centrifugacdo; mecanismo
de abertura da tampa em caso de emergéncia;
protecdo contra aquecimento excessivo do
motor e da cAmara de centrifugacao; prote¢do
contra desbalanceamento; prote¢do contra
gotejamento de liquido condensado na tampa;
Faixa de operagdo: 200-240V e 50-60Hz;
consumo: 800 VA; ruido abaixo ou igual a
58dB; dimensdes externas aproximadas (A x C
x P): 346 x 401 x 695 mm; peso liquido: 53 Kg;
ACOMPANHA:

01 unidade de rotor modelo swing-out ou
swing-bucket (horizontal) com as seguintes
especificacdes técnicas: capacidade maxima:
4 x 200mL, velocidade ou rotagdo méaxima de
4.500 rpm, forca centrifuga maxima (FCR) de
3.328xg, acomoda 4 cagapas de angulo movel.
04 unidades de cacapa de metal com as
seguintes especificacdes técnicas: volume
méximo: 200 mL, compativel com o rotor
swing-out.

04 unidades de cacapa de metal com as
seguintes especificagBes técnicas: acomoda
tubos de 1,6 mL até 50 mL com uso de
adaptadores, compativel com rotor swing-out.
04 unidades de cagcapa com as seguintes
caracteristicas: capacidade para 2 tubos
conicos de 50 mL, compativel com rotor swing-
out, acomoda tubos de fundo cbénico de 15 mL
e 12 mL com
08 unidades de Inserto de borracha para tubos
de fundo cobnico de 50mL, usado com o
adaptador para 0s tubos.
Voltagem: 220V. Inclui treinamento e

Unidade

R$
70.000,00

Fls.:

Rubrica:

R$
70.000,00
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instalagédo. Garantia minima de 24 meses apés
instalacdo. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instrucdo em portugués.
Certificado de garantia do  produto.
Comprovagdo de capacidade técnica para a
prestacdo do servico de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor devera enviar o produto lacrado, e
assim o mesmo permanecera até a visita
técnica obrigatoria para instalacéo,
treinamento e comprovacdo da situagéo
funcional do produto na presenca de um
representante do setor que solicitou 0 mesmo.
Estando tudo em acordo com o que foi licitado
e com a anuéncia do solicitante, procede-se
entdo o pagamento do empenho. (COTA ME
PARA O ITEM 22)

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
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CONDUTIVIMETRO DE BANCADA DIGITAL.
Medidor de condutividade em solugcdes
aquosas e alcodlicas; medicdo de solidos
totais dissolvidos; sensor de temperatura;
compensacdo de temperatura automatica;
display que fornece o guia (mensagens) para
0 usuario impedindo erro de utilizagao;
condutividade em agua: 0 a 200 mS/cm;
condutividade em 4&lcool: 0 a 200 mS/cm;
resolucdo 0,01uS; exatiddo de 2%. O
equipamento deve conter célula de medicéo,
sensor de temperatura, solugbes padrdo de
condutividade para calibra¢do (500 mL cada),
suporte para célula e sensor de temperatura.
Voltagem: Bivolt. Inclui treinamento e
instalagdo. Garantia minima de 12 meses ap0s
instalacdo. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instrucdo em portugués.
Certificado de garantia do  produto.
Comprovacdo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor devera enviar o produto lacrado, e
assim 0 mesmo permanecera até a visita
técnica obrigatéria para instalagdo e
comprovagao da situacéo funcional do produto
na presenca de um representante do setor que
solicitou o0 mesmo. Estando tudo em acordo
com o que foi licitado e com a anuéncia do
solicitante, procede-se entdo o pagamento do
empenho. (COTA ME PARA O ITEM 23)

Unidade

R$
1.920,00

Fls.:

Rubrica:

R$
13.440,00

73

254237

CRONOMETRO DIGITAL. Cronémetro digital
para uso em laboratério. Marca hora, minutos
e segundos; Calendario: més, dia e ano;
Alarme sonoro para indicacdo da hora;
resistente a agua; Bateria de litio; Preciséo de
1/100 segundos; Indicacdo de horas em 12
horas (am/pm) ou 24 horas. Garantia minima
de 12 meses. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instrucdo em portugués.
Certificado de garantia do  produto.
Comprovacdo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor devera enviar o produto novo
lacrado, estando tudo em acordo com o que foi
licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo o pagamento do empenho.
(LOCAL DE ENTREGA: ES i REFERENCIA
AO ITEM 25)

Unidade

R$
43,06

R$
86,12

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019




74

141160

SERVICO PUBLICO FEDERAL
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DECIBELIMETRO. decibelimetro: Faixa de
medicdo: 30 a 130 dBA / dBC, com faixa
dindmica de 50 dB e escalas: Baixa: 30 a 80
dB; média: 50 a 100 dB; alta: 80 a 130 dB e
auto: 30 a 130 dB. Com resolucdo de 0.1 dB e
exatidao: 1.4 dB.
Visor LCD: 3 % digitos; e faixa de frequéncia:
31.5Hz a 8kHz. Ponderacédo em frequéncia: A
/ C.
Tempo de resposta: 125ms (FAST) / 1s
(SLOW). Temperatura de operacdo: 0 a 50°C.
Umidade de operacdo: 10 a 90%UR (sem
condensacdo). Alimentacdo: 9V (1 bateria
6F22, inclusa). mini-chave de fenda de ajuste
incluso. protetor de vento para microfone.
Dimensd@es (L x A x P): 62 x 158 x 32 mm. peso
inferior a 200 g e superior a 150 g. Sendo
possivel:

- Regqgistro de méxima e minima
- Congelamento de indicagdo (HOLD)
- Barra grafica analbgica
- Visor iluminado (backlight)
- Indicagdo do nivel de carga da bateria
- Alarmes de alta (OVER) e baixa (UNDER)
- Microfone condensador de eletreto de 1/2™
- Desligamento automatico apds periodo de
inatividade (configuravel)
- Ajuste via potencidmetro (com calibrador
acustico externo 94 dB @ 1kHz)
- Em conformidade com a norma internacional
IEC 61672-1 Classe 2 e manual de instrugédo
em portugues.
Garantia minima de 24 meses. Assisténcia
técnica no Rio de Janeiro. Manual de Instrugéo
em portugués. Certificado de garantia do
produto. Comprovacédo de capacidade técnica
para a prestacdo do servico de troca ou
conserto no periodo de garantia pelo
vendedor, fornecedor ou o fabricante, arcando
com o custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em acordo
com o que foi licitado e com a anuéncia do
solicitante, procede-se entdo o pagamento do
empenho. (LOCAL DE ENTREGA: ES i
REFERENCIA ITEM 27)

Unidade

R$
3.469,88

Fls.:

Rubrica:

R$
6.939,76
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

DETERMINADOR ANALOGICO DE PONTO
DE FUSAO. Equipamento com design
compacto e ergonémetro, de baixo custo ,
base em aluminio e caixa de pesquisa em
chapa de ferro , com revestimento em epoxi
eletrostatico resistente a produtos quimicos
corrosivos, faixa de utilizagao de 50°C a 300°C
com possibilidade de ajuste da poténcia de
aquecimento, sistema éptico com aumento de
4x, leitura do ponto de fusdo de 3 amostras ao
mesmo tempo, intensa iluminagdo por led,
sistema de resfriamento rapido por ventilagdo
que disponibiliza rapidamente o equipamento
para novos testes, facil acomodac&o em pouco
espaco e maior conforto postural para o
usuério. Timer de seguranca que desliga o
aquecimento e liga a ventilagdo apds 30
minutos do inicio de aquecimento, capacidade
para até 3 tubos capilares de @ 1,5 x 75mm,
poténcia 50 W, frequéncia 50-60 Hz,
dimensbes aproximadas (LxPxH): 12X14X18
cm. Acompanha o equipamento: embalagem
com 150 capilares, pasta térmica e termémetro
de mercurio com certificado de calibragao
rastreavel RBC. Voltagem: 110V. Garantia
minima de 12 meses. Assisténcia técnica no
Rio de Janeiro. Manual de Instrucdo em
portugués. Certificado de garantia do produto.
Comprovacdo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor deverd enviar o produto novo
lacrado, estando tudo em acordo com o que foi
licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo o pagamento do empenho.
(COTA ME PARA O ITEM 28)

Unidade

R$
1.811,93

Fls.:

Rubrica:

R$
16.307,37
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

ESPECTOFOTOMETRO DE BANCADA DE
VARREDURA COM FEIXE DUPLO PARA A
FAIXA UV/VIS. Espectrofotdmetro de bancada
de varredura, feixe duplo, mod. UV/VIS. Faixa
de comprimento de onda de 190 a 1100 nm,
selecionados por sistema de monocromador;
duas lampadas, sendo uma halégena e outra
de deutério; detector de fotodidédo de silicio e
sistema de detector de referéncia; resolugéo
de 0,3 nm e largura de banda espectral de 4
nm; leitura de turbidez nefelométrica com
lampada auxiliar a um éangulo de 90° do
detector. Suporte para cubetas redondas de 16
mm e retangulares de 2, 10, 20 e 50 mm; mais
de 200 métodos pré-programados e espaco
para 100 métodos / calibragcdes de usuério;
memodria para até 1000 resultados conforme
BPL; ferramenta para varredura espectral
automatica e fungfes basicas para leitura de
absorbéancia, trasmitancia, cinética, fator e
padrdo. Tela iluminada e colorida de LCD
sensivel ao toque com diversos idiomas,
incluindo o portugués; tecnologia de leitura de
codigo de barras para detec¢do de métodos
em tubos e sensor de cubetas; interface USB
e serial RS232 para comunicacdo com
software. DimensGes aproximadas de
390x285x155 mm e 6,5 kg; alimentacdo por
carregador bivolt 100-240V. Acompanha DVD
com software, guia de referéncia rapida,
manual de operacdo e de métodos, capa anti
poeira, principais adaptadores para fonte de
alimentacdo, cabo USB A-B, pendrive USB,
cubeta de calibracdo e de certificado de
conformidade. Inclui um par de cubetas de
quartzo. Voltagem: Bivolt. Inclui treinamento e
instalac@o. Garantia minima de 24 meses apds
instalac@o. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instrucdo em portugués.
Certificado de garantia do  produto.
Comprovagdo de capacidade técnica para a
prestagédo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necesséario. O
fornecedor devera enviar o produto lacrado, e
assim 0 mesmo permanecera até a visita
técnica obrigatéria para instalagdo e
comprovagéao da situagao funcional do produto
na presenca de um representante do setor que
solicitou o mesmo. Estando tudo em acordo
com o que foi licitado e com a anuéncia do
solicitante, procede-se entdo o pagamento do
empenho. (COTA ME PARA O ITEM 29)

Unidade

R$
37.353,00

Fls.:

Rubrica:

R$
74.706,00
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ESPECTROFOTOMETRO DE BANCADA.
Display LCD; Faixa espectral: 325-1000 nm;
leitura no display de dois comprimentos de
onda; largura de banda; 4nm; sistema otico:
mono-feixe, rede de difracdo 1200 linhas/mm;
exatiddo de comprimento de onda:
aproximadamente 2 nm; repetibilidade de
comprimento: aproximadamente 2 nm; selegao
de comprimento de onda: manual; exatidao
fotométrica: < 0,5%. Modo fotométrico:
transmiténcia, absorbancia e concentracgao;
detector: Fotodiodo; entrada USB e porta
paralela; tensdo de alimentacdo: bivolt;
dimensdes: altura: até 48 cm, Largura: até 36
cm, profundidade: até 16 cm. Instalagéo, start-
up e treinamento. Manual de Instrucdo em
portugués. Inclui um par de cubetas de
quartzo. Voltagem: 110V. Inclui treinamento e
instalac@o. Garantia minima de 24 meses apds
instalacdo. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instrugdo em portugués.
Certificado de garantia do  produto.
Comprovacgdo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor devera enviar o produto lacrado, e
assim 0 mesmo permanecera até a visita
técnica obrigatéria para instalacdo e
comprovagao da situacéo funcional do produto
na presenca de um representante do setor que
solicitou o0 mesmo. Estando tudo em acordo
com o que foi licitado e com a anuéncia do
solicitante, procede-se entdo o pagamento do
empenho. (COTA ME PARA O ITEM 30)

Unidade

R$
13.617,47

Fls.:

Rubrica:

R$
27.234,94

78

318897

ESTABILIZADOR DE TENSAO DE 5,0 KVA.
Estabilizador monofasico com transformador
isolador, controlado por microprocessador,
sistema de corre¢do digital, disparo em zero
ficrossingo controlado
tempo de resposta de aproximadamente 4 ms
(milissegundos), elevado rendimento elétrico,
forma de onda senoidal, painel cristal liquido,
rearme automatico temporizado e sensor
sub/sobre, tensédo de entrada: 220 V, tenséo
de saida: 110 V. ProtecOes de sobrecarga,
sub-tensao, sobre-tensao, falta de fase, curto
circuito.Mode by-pass através de contactoras.
Partida suave soft-start. Dimensbes
aproximadas; altura maxima 60 cm, largura
maxima 31 cm e profundidade méxima de 45
cm. Garantia minima de 12 meses. Assisténcia
técnica no Rio de Janeiro. Manual de Instrugdo
em portugués. Certificado de garantia do
produto. Comprovacao de capacidade técnica
para a prestacdo do servico de troca ou
conserto no periodo de garantia pelo
vendedor, fornecedor ou o fabricante, arcando
com o custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o

Unidade

R$
9.293,72

R$
9.293,72
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produto novo lacrado, estando tudo em acordo
com o que foi licitado e com a anuéncia do
solicitante, procede-se entdo o pagamento do
empenho. (COTA ME PARA O ITEM 31)

Fls.:

Rubrica:

79

318897

ESTABILIZADOR DE TENSAO DE 5,0 KVA.
Estabilizador monoféasico com transformador
isolador, controlado por microprocessador,
sistema de corre¢do digital, disparo em zero
ficrossingo control ado
tempo de resposta de aproximadamente 4 ms
(milissegundos), elevado rendimento elétrico,
forma de onda senoidal, painel cristal liquido,
rearme automatico temporizado e sensor
sub/sobre, tensédo de entrada: 220 V, tenséo
de saida: 110 V. Prote¢Bes de sobrecarga,
sub-tenséo, sobre-tensdo, falta de fase, curto
circuito.Mode by-pass através de contactoras.
Partida suave soft-start. Dimensbes
aproximadas; altura maxima 60 cm, largura
maxima 31 cm e profundidade méaxima de 45
cm. Garantia minima de 12 meses. Assisténcia
técnica no Rio de Janeiro. Manual de Instrugédo
em portugués. Certificado de garantia do
produto. Comprovacédo de capacidade técnica
para a prestacdo do servico de troca ou
conserto no periodo de garantia pelo
vendedor, fornecedor ou o fabricante, arcando
com o custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em acordo
com o que foi licitado e com a anuéncia do
solicitante, procede-se entdo o pagamento do
empenho. (COTA ME PARA O ITEM 31)

Unidade

R$
9.293,72

R$
55.762,32
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ESTUFA DE SECAGEM. Estufa de secagem e
esterilizagdo com capacidade minima de 80
litros, construida em chapa metalica com
acabamento em pintura epdxi e internamente
tinta de alta temperatura. Deve possuir
termostato regulavel até 250°C, divisdo de 1°C
e sistema de resisténcias com niquel cromo de
alta qualidade. Fluxo de ar com saida superior
de aco inox com orificio central para
acomodacdo de termbmetro; controle de
temperatura microprocessado digital. Deve
apresentar termdmetro bimetalico embutido no
painel e acompanhar pelo menos uma
prateleira removivel. Vedagdo da porta em
borracha de silicone, isolamento interno com &
de vidro Roofing, gabinete interno e externo
em aco. Exatiddo + 1°C; resolucdo 0,1°C;
capacidade 80 litros; poténcia 1100 watts;
dimensdes internas aproximadas L=450 x
A=450 x P=400 mm; dimensdes externas
aproximadas L=600 x A=720 x P=550 mm.
Voltagem de 220V ou bivolt. Garantia minima
de 12 meses. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instrucdo em portugués.
Certificado de garantia do  produto.
Comprovacgdo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necesséario. O
fornecedor dever4 enviar o produto novo
lacrado, estando tudo em acordo com o que foi
licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo o pagamento do empenho.
(LOCAL DE ENTREGA: ES i REFERENCIA
ITEM 32)

Unidade

R$
4.164,50

Fls.:

Rubrica:

R$
4.164,50

81

294870

FONTE DE ALIMENTACAO DIGITAL O-
30VDC. Fonte de alimentacdo digital de O-
30VDC/5A - estabilizada REF. FDGE 30-5.
Amperimetro digital com LCD, precisdo 0,1
Acc, voltimetro digital com LCD, preciséo 0,1
VCC, chave geral, lampadas piloto indicadora
de operacdo como fonte de corrente ou como
fonte de tenséo, potenciébmetros para ajuste da
corrente e da tensdo de saida; fusivel de
seguranga, saida CC regulada de 0 a 30 V,
corrente continua de 0 a 5 A. protegdo
eletrbnica contra curto-circuito, plugue de
entrada norma IEC e duplo sistema de
refrigeracdo; cabo de forgca norma plugue
macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fémea
norma IEC. Voltagem: 220V. Garantia minima
de 24 meses. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instrucdo em portugués.
Certificado de garantia do produto.
Comprovagdo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor devera enviar o produto novo

Unidade

R$
579,90

R$
2.319,60
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lacrado, estando tudo em acordo com o que foi
licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo o pagamento do empenho.
(LOCAL DE ENTREGA: ES i REFERENCIA
AO ITEM 35)

Fls.:

Rubrica:

82

271507

FORNO MICRO-ONDAS. Forno de micro-
ondas com capacidade minima de 30 litros,
prato giratorio e porta com trava de seguranca,
puxador, diferentes niveis de poténcia, painel
digital, apresenta funcéo rel6gio, cor banca.
Poténcia nominal minima de 1150W, eficiéncia
energética minima de 54%. Voltagem 110V.
Garantia minima de 12 meses. Assisténcia
técnica no Rio de Janeiro. Manual de Instrugéo
em portugués. Certificado de garantia do
produto. Comprovagdo de capacidade técnica
para a prestacdo do servico de troca ou
conserto no periodo de garantia pelo
vendedor, fornecedor ou o fabricante, arcando
com o custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o
produto novo lacrado, estando tudo em acordo
com o que foi licitado e com a anuéncia do
solicitante, procede-se entdo o pagamento do
empenho. (LOCAL DE ENTREGA: ES i
REFERENCIA AO ITEM 36)

Unidade

R$
566,99

R$
1.133,98

83

138088

FORNO MUFLA. Forno mufla, faixa de ajuste
de temperatura: 200-1200°C, com controlador
eletrbnico de temperatura com precisdo de
1,5%, permite 1 ciclo de rampa e patamar
(tempo x temperatura). Temperatura externa
maxima 70°C. Tempo de aquecimento a
1000°C de 5 minutos. Porta tipo mesa com
contrapesos de féacil abertura. Dimensdes
internas aproximadas: 10 X 10 X 15 cm (Altura
X Largura X Profundidade). Dimensfes
externas aproximadas: 23 X 37 X 43 cm (Altura
X Largura X Profundidade). Poténcia: 1200 W/
220 V. Voltagem: 220V. Inclui treinamento e
instalagdo. Garantia minima de 24 meses ap0s
instalacdo. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instrucdo em portugués.
Certificado de garantia do  produto.
Comprovacdo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor devera enviar o produto lacrado, e
assim 0 mesmo permanecera até a visita
técnica obrigatéria para instalacdo e
comprovagao da situacéo funcional do produto
na presenca de um representante do setor que
solicitou o0 mesmo. Estando tudo em acordo
com o que foi licitado e com a anuéncia do
solicitante, procede-se entdo o pagamento do
empenho. (LOCAL DE ENTREGA: ES i
REFERENCIA ITEM 37)

Unidade

R$
3.138,00

R$
3.138,00
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LAVADORA ULTRA-SONICA (BANHO MARIA
COM ULTRASSOM). Banho-maria com
ultrassom com capacidade de 8 a 15 litros, em
aco inoxidavel, frequéncia  ultrassom
aproximada 40 KHz, temporizador eletrénico,
com aquecimento, com dreno e peso
aproximado de 6Kg. Dimensdes aproximadas:
330 x 270 x 240 mm. Nivel de ruido até 80 dB.
Acompanha manual de instru¢des. Acessorio:
fusivel de protecdo. Voltagem 220V. Garantia
minima de 12 meses. Assisténcia técnica no
Rio de Janeiro. Manual de Instrucdo em
portugués. Certificado de garantia do produto.
Comprovacgdo de capacidade técnica para a
prestac@o do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor dever4 enviar o produto novo
lacrado, estando tudo em acordo com o que foi
licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo o pagamento do empenho.
(COTA ME PARA O ITEM 40)

Unidade

R$
2.586,43

Fls.:

Rubrica:

R$
5.172,86

85

413892

LAVADORA ULTRA-SONICA (BANHO MARIA
COM ULTRASSOM). Banho-maria com
ultrassom com capacidade de 8 a 15 litros, em
aco inoxidavel, frequéncia  ultrassom
aproximada 40 KHz, temporizador eletrénico,
com aquecimento, com dreno e peso
aproximado de 6Kg. Dimensdes aproximadas:
330 x 270 x 240 mm. Nivel de ruido até 80 dB.
Acompanha manual de instru¢des. Acessorio:
fusivel de protecdo. Voltagem 220V. Garantia
minima de 12 meses. Assisténcia técnica no
Rio de Janeiro. Manual de Instrucdo em
portugués. Certificado de garantia do produto.
Comprovacdo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor devera enviar o produto novo
lacrado, estando tudo em acordo com o que foi
licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo o pagamento do empenho.
(COTA ME PARA O ITEM 40)

Unidade

R$
2.586,43

R$
5.172,86
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LIOFILIZADOR DE BANCADA. Liofilizador de
bancada. Unidade condensadora construida
com serpentina espiral em ago inoxidavel,
capacidade para 2 |it
24h, temperatura de trabalho até -55°C com
refrigeracdo por compressor hermético com
protecéo térmica, gas isento de CFC e dupla
ventilagdo.  Gabinete em  poliestireno
texturizado. Painel com teclas de lampadas
indicativas, display LCD com indicacdo de
vacuo, temperatura, tempo e voltagem.
Medidas externas: 50 x 50 x 65cm (I X p x a).
Alimentagdo: 220V/60 hz. Consumo: 550W.
Cémara em ago inox AISI304 com polimento
sanitario espelhado,com8mani f ol d s
siicone com encaixe padrdo penicilina
(219mm) para liofilizagdo de produtos em
frascos externos. Com visor em vidro
temperado para acompanhar a formacéo de
gelo na serpentina.
Acompanha:

- Bomba de véacuo de duplo estagio com
palhetas rotativas banhadas a 6leo, velocidade
de 10,2 m3/h (170 Ipm), dispositivo gasballast
para retirada de vapo
interior do gabinete;
- Frascos e adaptadores: 04 baldes com fundo
redondo e boca esmerilhada com capacidade
para 250mL cada; 04 frascos em borosilicato
graduados com capacidade para 300mL,
500mL, 750mL e 1000mL; 04 adaptadores em
silicone para encaixe de frascos com boca @
de 70, 85 ou 100mm; tubo de ligagdo ao
manifold em aco inox AISI304.
Voltagem: 220V. Inclui treinamento e
instalac@o. Garantia minima de 24 meses apds
instalac@o. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instrucdo em portugués.
Certificado de garantia do  produto.
Comprovagdo de capacidade técnica para a
prestagédo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necesséario. O
fornecedor devera enviar o produto lacrado, e
assim 0 mesmo permanecera até a visita
técnica obrigatéria para instalagéo,
treinamento e comprovagdo da situagdo
funcional do produto na presenca de um
representante do setor que solicitou o0 mesmo.
Estando tudo em acordo com o que foi licitado
e com a anuéncia do solicitante, procede-se
entdo o pagamento do empenho. (COTA ME
PARA O ITEM 41)

Unidade

R$
21.370,67

Fls.:

Rubrica:

R$
64.112,01
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MEDIDOR DE PH de bancada com as
seguintes caracteristicas técnicas: Display
LCD; Compensacédo automatica de
temperatura; realiza teste de eletrodo
automatico conforme GLP/ISO. Permite
reconhecimento automatico de diversas
solugBes tampdo de pH do mercado e
possibilidade de programar manualmente para
outros tipos de solug¢des. Deve permitir realizar
calibragdo com até 9 pontos de acordo com
GLP/ISO. Memdéria de usuario e método.
Informagé@o sobre intervalo de calibracédo
(GLP/ISO). Entrada separada para eletrodo
polarizado (I pol = -127 A +127 A). Saida
analégica programavel para todas as faixas de
medigado. Exibicao simultdnea do valor de pH e
temperatura atual da amostra. Duas entradas
de alta impedancia para eletrodos de pH. Uma
entrada para eletrodo de referéncia, uma
entrada para eletrodo polarizado, uma entrada
para sensor de temperatura PT 100 ou PT
1000. Controle do agitador magnético ou
mecanico. Interface RS232C para conexdo
com impressora ou PC. A calibracéo atual, os
dados de medicdo e o teste de eletrodo
(GLP/ISO) podem ser impressos. O valor
medido pode ser relacionado com o valor de
referéncia. Permite a impressdo do gréfico de
pH, mV, T ou Conc. em fun¢&o do tempo. Deve
acompanhar: base, haste e suporte para
eletrodo, assim como o eletrodo de pH
combinado com diafragma de junta
esmerilhada fixa e sensor de temperatura
Pt1000 incorporado. Permite salvar na
memoria para até 100 resultados. Permite até
duas linhas alfanuméricas para identificacdo
da amostra. Outras Especificagfes técnicas:
Range de medicéo: pH: 0 ... 14 (+/- 20,000).
Voltagem: - 2000 a + 2000 mV. Temperatura
(PT100/PT1000): - 150,00 a + 250,00°C.
Resolugéo: pH = 0.001. U = 0,1 mV. T =
0.1°C/°F. O fornecedor deve ser responsavel
pela instalagéo, treinamento e calibracdo do
equipamento. O sistema completo deve ter
pelo menos 3 anos de garantia de fabrica. O
fornecedor devera enviar o produto novo
lacrado, estando tudo em acordo com o que foi
licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo o pagamento do empenho.
(COTA ME PARA O ITEM 47)

Unidade

R$
1.891,22

Fls.:

Rubrica:

R$
15.129,76

88

150130

MOINHO DE MARTELOS PARA GRAOS E
MATERIAIS SECOS. Moinho de martelos para
pulverizacdo de gréos e materiais secos;
moagem em fluxo continuo com funil dosador
instalado acima do funil rotor/ martelo mével de
alta dureza; rendimento minimo de 50 gramas
a cada 10 segundos; motor de ¥4 HP ou
superior; giros de 3360 rpm, no minimo.
Céamara em aco inox AISI 304 ou superior;
dimensdes aproximadas de 200 x 300 x 450
(LxPxA em mm). Gabinete em chapa de aco

Unidade

R$
10.400,00

R$
10.400,00
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com tratamento anticorrosivo e pintura epoxi.
Voltagem: 220 V ou bivolt. Garantia minima de
12 meses. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instrucdo em portugués.
Certificado de garantia do  produto.
Comprovagdo de capacidade técnica para a
prestacéo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor deverd4 enviar o produto novo
lacrado, estando tudo em acordo com o que foi
lictado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo o pagamento do empenho.
(COTA ME PARA O ITEM 49)

Fls.:

Rubrica:

89

235148

MULTIMETRO DE PRECISAO. Multimetro
digital com display LCD com 4 Y% digitos com
sensor de temperatura (até 250°C) com
conector banana. Controle de faixas manual,
desligamento automético. Tens&do 1.000V,
Tensdo AC 750V, Corrente DC 10A,
Resisténcia 2000HM, funcionamento bateria
9V. Manual em portugués. Garantia minima de
12 meses. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instrucdo em portugués.
Certificado de garantia do  produto.
Comprovacdo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor devera enviar o produto novo
lacrado, estando tudo em acordo com o que foi
licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo o pagamento do empenho.
(LOCAL DE ENTREGA : ES'i REFERENCIA
ITEM 50)

Unidade

R$
371,51

R$
2.972,08

90

441523

OSCILOSCOIO DIGITAL. Osciloscépio Digital
de 60 MHz com dois canais, Display: LCD de
5,7 polegadas (320 x 240); Interfaces: USB
Cliente e Host; RS-232; Alimentag&do com auto
selecdo: 100 ~ 240 V AC (45 ~ 440 Hz);
Sensibilidade Vertical: 2 mV/DIV ~ 5 V/DIV;
Maxima Tenséo de Entrada: 400 V (DC + Pico
AC), AC < 1 kHz; Modos de Trigger: AUTO,
NORMAL e SINGLE; Acoplamento de trigger:
DC, AC, LF REJECT, HF REJECT; Tipos de
trigger: Borda subida ou decida, TV, Largura
Pulso; Fonte de trigger: CH1, CH2, EXT, Linha
AC, Alternado; FungBes Matematicas: Adicao,
subtracdo, multiplicacdo e divisdo; FFT:
Janelas Hamming, Blackman, Hanning e
Retangular; Varredura Horizontal: 5 ns/DIV ~
50s/DIV; Zoom: IN / OUT; Holdoff: 100 n~1,5s;
Tecla AUTO SET para ajuste automatico,
Tecla RUN/STOP: Congela a forma de onda;
Taxa Maxima de Amostragem: 500 MS/s para
um canal (tempo real), 25 GS/s (tempo
equivalente); Tamanho da Memdria de 2,5 k
Bytes/ CH; Display: Tipo - pontos ou vetores;
Formato - XY, YT; Grade - Completa,

Unidade

R$
2.790,00

R$
22.320,00
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Cruzamento, Borda, Contraste - Ajustavel;
Save/Recal: 10 configuracdes e 10 formas de
onda; Funcdo de auto calibracdo, Menu em
portugués. Garantia minima de 24 meses.
Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual
de Instrucdo em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovagdo de
capacidade técnica para a prestacdo do
servigo de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necessario. O fornecedor
devera enviar o produto novo lacrado, estando
tudo em acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho. (LOCAL DE
ENTREGA: ESi REFERENCIA ITEM 51)

PLACA DE AQUECIMENTO COM
AGITACAO. Placa de aquecimento em
aluminio injetado com resisténcia blindada
incorporada 650W; temperatura controlada por
termostato capilar de 50 a 360 °C; sistema de
agitacdo por barra magnética com velocidade
de 120 a 1800 rpm. Agitagdo de no méaximo 4,0
L para liquidos com viscosidade préximas da
agua; estrutura em aco carbono e pintura em
epoxi eletrostatico. Painel com botédo liga e
desliga; ajuste de velocidade. Termostato para
ajuste de temperatura analégico com lampada
piloto indicativa; motor de corrente continua
com retificador e regulador de velocidade para
91 | 408755 | garantir precisdo de agitacdo. Voltagem: | Unidade 8
Bivolt. Garantia minima de 12 meses.
Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual
de Instrucdo em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovagdo de
capacidade técnica para a prestagdo do
servico de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte
do produto, caso necessario. O fornecedor
deveréa enviar o produto novo lacrado, estando
tudo em acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho. (COTA ME PARA O
ITEM 55)

R$ R$
2.404,96 | 19.239,68

POLARIMETRO DIGITAL. Polarimetro digital
com rotacao Optica [°]; Escala internacional do
acucar. Fonte com lampada de LED com um
filtro, vida atil de mais de 100.000 horas de
servico. Comprimento de onda de 589nm.
Display com controle de tela por toque, tela de
exibi¢cdo 5.7 polegadas, LCD a cores, 640 x 48
92 | 128252 | pixels. Interface RS-232 (aparelho de | Unidade 2
impressdo pode ser ligado), o USB (dados
podem ser transmitidos e atualizagbes de
hardware), Ethernet (interface de LIMS).
Calibrag&o por autocorrecao (por operacdo de
menu). Acompanha 01 cubeta para leitura.
- Faixa de medicdo: + 90 °; +259 Z; O-
99,9g/mL;

R$ R$
18.535,00 | 37.070,00
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- Unidade de medicdo de resultados: Angulo
[°; Escala de agucar ICUMSA [°Z];
ConcentragBes [g / 100 ml]; Definido pelo
utilizador;

- Resolucdo: 0,001°; 0,01°z; 0,1 g/mL;
- Repetitiva: 0.002°; tempo de medi¢éo: 1seg;
- Volume, comprimento maximo do tubo: 0.55-
17m, 10-220mm de acordo com as
necessidades da aplicagdo, para selecionar
um tipo diferente de tubo  Ooptico;
- Sensibilidade da amostra: Min 0.1% (0.D3,0);
- Tensdo 90-250Volts, frequéncia 50 / 60Hz,
poténcia 85 watts;
- Dimens6es méaximas: 64,5 x 20,0 x 36,0 cm;
Voltagem: bivolt 90V a 250V. Garantia minima
de 12 meses. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instrucdo em portugués.
Certificado de garantia do  produto.
Comprovacdo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor
ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor deverd enviar o produto novo
lacrado, estando tudo em acordo com o que foi
licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo o pagamento do empenho.
(COTA ME PARA O ITEM 57)

15.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do 6rgdo gerenciador e 6rgéo(s) e
entidade(s) participante(s).

Orgéo Gerenciador: Campus Rio de Janeiro

C .. _ | Quanti
Item| CatMat Descricédo Reqyl_su;ao Rqulslgao dade
Minima Maxima (Total)

AGITADOR DE BANCADA DIGITAL

ORBITAL SHAKER. Mesa agitadora shaker com movimento orbital
para tarefas que exigem agitagdo com movimentos uniformes e
continuos. Controlador: controle de Rotagdo (RPM) digital
microprocessado de trés (03) digitos que possibilita o controle preciso
de valores em

RPM com intervalos conhecidos e ajustaveis de tempo em
horas/minutos (hh:mm). Painel de controle: Um (01) controlador e

1 | 419644 indicador digital de Rotagéo e 2 4 4
Tempo; A Movi ment o: Orbital com
movimentos: velocidade regulavel (RPM)100-8 00; A Est r (
Sistema mecénico composto por eixos excéntricos, mancais de
aluminio e rolamentos de esferas acionado por moto-redutor de
corrente cont2nua; A Estrutura e
1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura
eletrostéatica a p6, montado sobre sistema de fixagdo para que nao
haja o desl ocamento na bancada;
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quatorze (14) garras em aco inox AlS| 304 para erlenmeyers de 250
mL; A Tens«o: Bivolt

50/ 60 Hz. ACOMPANHA O PRODUTO A
Cabo de forga com dupla isolagdo e plug com trés pinos, duas fases e
um terra (NBR 13249); A 1 (uma)
frascos de erlenmeyers de 250 mL;

A Manual de i ns temlpartugués. Inelui tenanterto e«
instalagéo.

Garantia minima de 24 meses ap0s instalagéo. Assisténcia técnica no
Rio de Janeiro. Manual de Instru¢@o em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovacéo de capacidade técnica para a
prestacéo do servico de troca ou conserto no periodo de garantia pelo
vendedor, fornecedor ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O fornecedor devera enviar o
produto lacrado, e assim 0 mesmo permanecera até a visita técnica
obrigatéria para instalacéo e comprovacao da situagéo funcional do
produto na presenca de um representante do setor que solicitou o
mesmo. Estando tudo em acordo com o que foi licitado e com a
anuéncia do solicitante, procede-se entdo o pagamento do empenho.

419644

AGITADOR DE BANCADA DIGITAL SHAKER COM REFRIGERACAO
COM

CAPACIDADE PARA 53 LITROS. Agitador Shaker de Bancada Digital
com refrigeragdo com capacidade para 53L apresentando: Controle da
variagdo maxima de temperatura na camara interna por
microprocessador digital PID; ventiladores que garantam rapida
recuperacédo térmica e distribuicdo de temperatura; Agitagdo tipo
orbital com possibilidade de trabalho com movimento no sentido anti-
horario; Movimento de agitacdo programavel entre 10 segundos a
999h 59min e 59segundos; Memaria para 3 programas diferentes com
até 9 etapas de variacdo de temperatura; Possibilidade de movimento
da bandeja de trabalho no sentido horario ou anti-horario; Freqiiéncia
de agitacéo variando entre 10 a 300rpm; Faixa de temperatura entre
15°C até 60°C; porta com amortecedores que evitem impacto no
fechamento. Dimensdes da plataforma (L x P): 350 x 350mm;
dimensdes da plataforma (L x P): 350 x 350mm; dimensdes internas (L
X P x A): 410 x 410 x 320mm; dimensfes externas (L x P x A): 440 x
785 x 510mm; software de controle e programacao; interface RS-232;
Porta  USB.

Acompanha:

Plataforma universal para shakers com as seguintes caracteristicas:
material altamente resistente; permite a utilizacdo de varios tamanhos
de tubos e clamps em uma Unica plataforma; manuseio rapido, facil e
seguro. i 01 unidade.

Clamp para fixa¢éo de frascos 1000mL com as seguintes
caracteristicas: material altamente resistente; confeccionado em ago
inoxidavel com molas de fixacéo; compativel com a plataforma
universal. i 09 unidades.

Clamp para fixacdo de frascos 500mL com as seguintes caracteristicas:
material altamente resistente; confeccionado em acgo inoxidavel com
molas de fixagcdo; compativel com a plataforma universal. i 09
unidades.

Clamp para fixacdo de frascos 250mL com as seguintes caracteristicas:
material altamente resistente; confeccionado em ago inoxidavel com
molas de fixagcdo; compativel com a plataforma universal. i 14
unidades.

Clamp para fixagao de frascos 100mL com as seguintes caracteristicas:
material altamente resistente; confeccionado em aco inoxidavel com
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molas de fixagcdo; compativel com a plataforma universal. i 19
unidades.

Voltagem: 220V. Inclui treinamento e instalagcdo. Garantia minima de 24
meses apos instalacdo. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual
de Instrucdo em portugués. Certificado de garantia do produto.
Comprovacgédo de capacidade técnica para a prestacdo do servico de
troca ou conserto no periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor ou
o fabricante, arcando com o custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o produto lacrado, e assim o
mesmo permanecera até a visita técnica obrigatéria para instalacéo,
treinamento e comprovagdo da situagdo funcional do produto na
presencga de um representante do setor que solicitou o mesmo. Estando
tudo em acordo com o que foi licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo o pagamento do empenho.

425874

AGITADOR DE TUBO DE ENSAIO TIPO VORTEX. Agitador para
homogeneizag&o de amostras em microplacas, microtubos de 0,5 mL
a 2,0 mL e tubos de 15 ou 50 mL; modo de operacéo continuo; pés de
borracha para aderéncia na bancada; velocidade regulavel de 0 a
2500rpm; Orbita de agitagao (diametro): 4 mm. Voltagem: bivolt.
Garantia minima de 12 meses. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro.
Manual de Instrugdo em portugués. Certificado de garantia do produto.
Comprovacéo de capacidade técnica para a prestacdo do servigo de
troca ou conserto no periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor ou
o fabricante, arcando com o custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o produto novo lacrado,
estando tudo em acordo com o que foi licitado e com a anuéncia do
solicitante, procede-se entdo o pagamento do empenho

20

37

37

29157

AGITADOR MECANICO. Agitador mecanico de alta rotagéo para
liquidos com viscosidade de até 100.00 mPas, para volume de no
minimo 20 litros se 4gua, alto torque, com display digital, nivel de ruido
de até 70dB, peso maximo com suporte de aproximadamente 8 Kg.
Dimensdes aproximadas: 350 x 400 x 700 mm. Acompanha haste em
aco inox, hélice navalha, suporte para o motor com regulagem de
altura, chave para mandril, 02 fusiveis extras. Voltagem: bivolt.
Garantia minima de 12 meses. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro.
Manual de Instrucdo em portugués. Certificado de garantia do produto.
Comprovagéo de capacidade técnica para a prestacéo do servico de
troca ou conserto no periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor ou
o fabricante, arcando com o custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o produto novo lacrado,
estando tudo em acordo com o que foi licitado e com a anuéncia do
solicitante, procede-se entdo o pagamento do empenho.

34959

ARMADILHA DE CAPTURA VIVA.
Armadilha de captura viva de chapa metdlica para pequenos
mamiferos (tipo Sherman), tamanho 12cm (L) x 12cm (A) x 38cm (C),
com pedal de disparo, dobraveis. Garantia minima de 12 meses.
Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual de Instru¢cdo em
portugués. Certificado de garantia do produto. Comprovacgéo de
capacidade técnica para a prestacéo do servico de troca ou conserto
no periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor ou o fabricante,
arcando com o custo do transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor devera enviar o produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo 0 pagamento do empenho.

10

20

20

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019




SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO

Fls.:

Rubrica:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAOQ, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

34959

ARMADILHA DE CAPTURA VIVA.
Armadilha de captura viva de grade metélica de duas portas para
pequenos mamiferos (tipo "Tomahawk"), tamanho 18cm (L) x 18cm
(A) x 49cm (C), com pedal de disparo, dobraveis. Garantia minima de
12 meses. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual de Instrucéo
em portugués. Certificado de garantia do produto. Comprovacao de
capacidade técnica para a prestacédo do servico de troca ou conserto
no periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor ou o fabricante,
arcando com o custo do transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor devera enviar o produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo o pagamento do empenho.

10

50

50

400588

ARMADILHA FOTOGRAFICA. Armadilha fotografica compacta para
vida silvestre, fungBes de fotografar (resolu¢do 14 mp ou mais), filmar
(resolugdo HD, 1920X1080 ou mais) e ambos, com auto-focus, flash
de 36 LEDs ou mais (no glow ou low glow), sistema de disparo rapido,
com distancia de detecc¢éo acima de 25 m, resistente ao tempo,
entrada para memoria cartdo SD de 32 Gb ou mais, e alimentagéo por
4 ou 8 pilhas AA ou mais. Garantia minima de 12 meses. Assisténcia
técnica no Rio de Janeiro. Certificado de garantia do produto.
Comprovacgao de capacidade técnica para a prestacao do servigo de
troca ou conserto no periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor ou
o fabricante, arcando com o custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o produto novo lacrado,
estando tudo em acordo com o que foi licitado e com a anuéncia do
solicitante, procede-se entdo o pagamento do empenho.

10

10
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74624

AUTOCLAVE 75 LITROS. Autoclave com capacidade
para 75 Litros. Corpo em chapa de ago revestida em
epoxi eletrostatico; reservatorio em chapa de ago
inoxidavel 304; tampa em bronze fundido e estanhado
internamente; vedac&o com perfil de silicone; resisténcia
tubular blindada; valvula de seguranca e sistema de
regulagem da presséo por meio de contrapeso regulavel;
manipulos de baquelite reforcado para prender a tampa;
plataforma superior em aco inox 304; tampa que abre
girando para a lateral com pedal para abertura da tampa;
chave seletora de calor com graduacéo para minimo,
médio e maximo; torneira de descarga na parte traseira;
manoémetro indicador com escala em pressao de 0 a 3,0
kgflcm2 e temperatura entre 100°C e 143°C; a pressao
méxima de trabalho recomendada é de 1,5kgf/cm2 ou
127°C. Acompanha cesto de ago inox para colocagdo dos
materiais; manual de instru¢des gravado no proprio
painel; cabo de for¢ga com dupla isolagédo e plugue de trés
pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma
ABNT NBR 14136. Voltagem: 220V. Garantia minima de
12 meses. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual
de Instrucao em portugués. Certificado de garantia do
produto. Comprovacao de capacidade técnica para a
prestacéo do servico de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o fabricante,
arcando com o custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o produto novo
lacrado, estando tudo em acordo com o que foi licitado e
com a anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

273159

BALANCA ANALITICA CAPACIDADE
220g. Balanca analitica com capacidade maxima de
220g, resolucao de 0,0001g; repetitividade de 0,0001g;
linearidade de 0,0002g; tempo de estabilizagéo de pelo
menos 2s. Didmetro do prato com pelo menos 90mm;
voltagem: bivolt 100V-240V 50/60 Hz. Deve possuir as
seguintes caracteristicas técnicas: display com tela
sensivel ao toque com interagao gréafica para facil e total
interatividade com os usuarios. Sistema de ajuste
automatico com peso interno motorizado. Nivel de bolha
frontal para orientar o usuério no nivelamento da balanca.
Célula de carga com tecnologia de compensacéo
eletromagnética. Bloqueio da possibilidade de
configuragdo. Acesso para pesagem por baixo da
balanca. Interface mini USB configuravel para conexéo
com PC, ou reconhecimento automatico de impressoras,
ou transferéncia de dados direta para programas
Microsoft Windows®, possibilitando a escolha de
protocolos de transferéncia de dados entre SBI, xBPI,
planilha ou texto. Programas com aplicagdes standard de
laborat6rio como pesagem, densidade, percentagem.
Controle de peso, peso maximo, contagem e pesagem
em condicdes instaveis. Dimensdes aproximadas: largura
360mm, profundidade 216mm e altura 320mm. A balanca
deve possuir Selo Calibragdo do INMETRO. Inclui
conjunto de pesos padrao para calibragédo. O
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fornecimento devera incluir Instalagdo, Treinamento e
Calibra¢@o RBC. Voltagem: Bivolt 100V-240V. Inclui
treinamento e instalagdo. Garantia minima de 24 meses
apos instalagdo. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro.
Manual de Instrucdo em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovagé&o de capacidade técnica
para a prestagéo do servico de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte do produto,
caso necessario. O fornecedor devera enviar o produto
lacrado, e assim 0 mesmo permanecera até a visita
técnica obrigatéria para instalacéo e comprovagéo da
situacdo funcional do produto na presenga de um
representante do setor que solicitou 0 mesmo. Estando
tudo em acordo com o que foi licitado e com a anuéncia
do solicitante, procede-se entdo o pagamento do
empenho.

BALANCA SEMI-ANALITICA
CAPACIDADE 1.100g. Balanga semianalitica com
capacidade maxima de 1.100g, resolucao de 0,01g;
repetitividade de 0,01g; linearidade de 0,03g; tempo de
estabilizacdo de pelo menos 1,5s. Diametro do prato
entre 150-180mm; voltagem: bivolt 100-240V 50/60 Hz.
Deve possuir as seguintes caracteristicas técnicas:
display com tela sensivel ao toque com interacdo gréafica
para facil e total interatividade com os usuarios. Sistema
de ajuste automético com peso interno motorizado. Nivel
de bolha frontal para orientar o usuario no nivelamento da
balanca. Célula de carga com tecnologia de
compensacdo eletromagnética. Bloqueio da possibilidade
de configuracdo. Acesso para pesagem por baixo da
balanca. Interface mini USB configuravel para conexao
com PC, ou reconhecimento automatico de impressoras,
ou transferéncia de dados direta para programas
Microsoft Windows®, possibilitando a escolha de
protocolos de transferéncia de dados entre SBI, xBPI,
432131 planilha ou texto. Programas com aplicagfes standard de 15 27
laborat6rio como pesagem, densidade, percentagem.
Controle de peso, peso maximo, contagem e pesagem
em condicdes instaveis. Dimensbes aproximadas: largura
360mm, profundidade 216mm e altura 95mm A balanca
deve possuir Selo Calibra¢éo do INMETRO. Inclui
conjunto de pesos padrdo para calibragédo. O
fornecimento devera incluir Instalacdo, Treinamento e
Calibragdo RBC. Voltagem: Bivolt 100V-240V. Inclui
treinamento e instalagdo. Garantia minima de 24 meses
apos instalacdo. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro.
Manual de Instrucdo em portugués. Certificado de
garantia do produto. Comprovacao de capacidade técnica
para a prestacéo do servico de troca ou conserto no
periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte do produto,
caso necessario. O fornecedor devera enviar o produto
lacrado, e assim 0 mesmo permanecera até a visita
técnica obrigatdria para instalacdo e comprovagéo da
situacao funcional do produto na presenca de um
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representante do setor que solicitou 0 mesmo. Estando
tudo em acordo com o que foi licitado e com a anuéncia
do solicitante, procede-se entao o pagamento do
empenho.

11

230076

BALANCA SEMI-ANALITICA
CAPACIDADE DE 6.000g. Balanga semianalitica com
capacidade maxima de
6.000g, legibilidade 0,19, resolugéo de 0,1g; repetitividade
de 0,1g; linearidade de 0,3g; tempo de estabilizacdo de
pelo menos 1,5s
Diametro do prato entre 150-180mm; voltagem: bivolt 100-
240V 50/60 Hz Deve possuir as seguintes caracteristicas
técnicas: display com tela sensivel ao toque com interagdo
gréfica para facil e total interatividade com os usuérios.
Sistema de ajuste automatico com peso interno
motorizado. Nivel de bolha frontal para orientar o usuario
no nivelamento da balanca. Célula de carga com
tecnologia de compensagéo eletromagnética. Bloqueio da
possibilidade de configuracdo. Acesso para pesagem por
baixo da balanga. Interface mini USB configuravel para
conexdo com PC, ou reconhecimento automético de
impressoras, ou transferéncia de dados direta para
programas Microsoft Windows®, possibilitando a escolha
de protocolos de transferéncia de dados entre SBI, xBPI,
planilha ou texto. Programas com aplica¢des standard de
laborat6rio como pesagem, densidade, percentagem.
Controle de peso, peso maximo, contagem e pesagem em
condicdes instaveis. Dimensdes aproximadas: largura
360mm, profundidade 216mm e altura 95mm A balanca
deve possuir Selo Calibragdo do INMETRO. Inclui conjunto
de pesos padrao para calibragdo. O fornecimento devera
incluir Instala¢&@o, Treinamento e Calibracdo RBC.
Voltagem: Bivolt 100V-240V. Inclui treinamento e
instalagdo. Garantia minima de 24 meses ap@s instalacéo.
Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual de Instrugéo
em portugués. Certificado de garantia do produto.
Comprovagéo de capacidade técnica para a prestacéo do
servigo de troca ou conserto no periodo de garantia pelo
vendedor, fornecedor ou o fabricante, arcando com o custo|
do transporte do produto, caso necessario. O fornecedor
deveré enviar o produto lacrado, e assim o0 mesmo
permanecera até a visita técnica obrigatoria para
instalagédo e comprovacéo da situagdo funcional do
produto na presencga de um representante do setor que
solicitou 0 mesmo. Estando tudo em acordo com o que foi
licitado e com a anuéncia do solicitante, procede-se entéo
0 pagamento do empenho.
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BANHO SECO DIGITAL PARA 1 BLOCO DE
AQUECIMENTO. Banho Seco para 1

Bloco para ser utilizado no aquecimento de amostras em
laboratérios de biologia molecular, biotecnologia,
histologia, analises clinicas, entre outros.

Caracteristicas: microprocessador digital para controle
preciso e exato; cAmara de aquecimento moldada em liga
de aluminio; tamanho aproximado da camara: 79 x 104 x
50 mm; proteg&o contra perda de calor,
superaquecimento e deteccao de falhas SR; com entrada
RS232; display de LCD mostra a temperatura e o tempo
simultaneamente; faixa de controle de temperatura
ambiente + 5°C a 150°C; exatidao +0,2°C até 37°C;
incremento 0,1° C; timer continuo até 99h e 59min.
415372 Acompanha: 1 bloco para 12 tubos de 15mL; 1 bloco para 1 2 2
20 microtubos de 1,5mL; 1 bloco para 04 tubos de 50mL;
1 placa de microtitulagdo com tampa. Voltagem: 110 V.
Garantia minima de 12 meses. Assisténcia técnica no Rio
de Janeiro. Manual de Instrucdo em portugués.
Certificado de garantia do produto. Comprovacéo de
capacidade técnica para a prestacéo do servico de troca
ou conserto no periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O fornecedor
deverd enviar o produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a anuéncia do
solicitante, procede-se entdo o pagamento do empenho.
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427500

BANHO-MARIA CAPACIDADE 12 LITROS.

Banho-maria, capacidade de 12 litros. Faixa de
temperatura: 25 a 95 °C. Sistema de aguecimento sob a
cuba do banho, em toda a area do fundo isento de
termostato de imerséo e sensores na area interna da
cuba. Sistema de prote¢do a baixos niveis de agua,
protecéo de superaguecimento integrada para operagao
com liquidos naoinflamaveis.

Display digital com luzes de LED, cuba retangular em ago
inox com cantos arredondados sem emendas para facil
limpeza e maior durabilidade. Tampa em policarbonato
transparente para facil visualizacdo das amostras dentro
do banho, removivel sem uso de ferramentas e projetada
para evitar contaminagéo das amostras por condensacao.
Estabilidade da temperatura a 37 °C: + 0,2 K.

Poténcia de aquecimento: 1 kW. Volume do banho: 2 a 12
litros. 230 V; 50/60Hz.

329 x

300/150 mm.
Dimens0@es externas aproximadas (largura x profundidade
x altura): 372 x 335 x 325 mm Voltagem: bivolt. Garantia
minima de 12 meses. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instru¢éo em portugués. Certificado
de garantia do produto. Comprovacao de capacidade
técnica para a prestagéo do servico de troca ou conserto
no periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte do produto,
caso necessario. O fornecedor devera enviar o produto
novo lacrado, estando tudo em acordo com o que foi
licitado e com a anuéncia do solicitante, procede-se entdo
0 pagamento do empenho.

Peso aproximado: 8,5Kg. Abertura do banho/profundidade:
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414531

BANHO-MARIA CAPACIDADE 5 LITROS. Banho-maria,
capacidade de 5 litros. Temperatura e tempo de operacéo
ajustavel através de controlador microprocessado. Cuba
em aco inox sem emendas ou soldas, com cantos
arredondados. Painel com display digital e chave
liga/desliga com indicador luminoso. Gabinete metalico e
pintura especial, com tratamento anticorrosivo. Faixa de
trabalho: 7° C acima da temperatura ambiente até 100° C
(aferido em 37° e 56°) Gabinete: Aco SAE 1020 com
pintura eletrostatica em epoxi texturizado. Capacidade: 5
litros Preciséo: 0,2° C.

Resisténcia: Tubular blindada em Inox com 750W, 60Hz.
Dimens0es internas aproximadas LxPxA: 240x140x150
mm. Dimensdes externas aproximadas LxPxA:
270x170x250 mm. Grade de protecéo da resisténcia e
Manual de Instrucdes. Com os Acessorios: tampa
pingadeira (inox ou acrilico), torneira dreno e Certificado
de calibracéo rastreavel RBC / Inmetro. Voltagem: bivolt.
Garantia minima de 12 meses. Assisténcia técnica no Rio
de Janeiro. Manual de Instru¢éo em portugués.
Certificado de garantia do produto. Comprovacéo de
capacidade técnica para a prestagéo do servico de troca
ou conserto no periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O fornecedor
deverd enviar o produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a anuéncia do
solicitante, procede-se entdo o pagamento do empenho.

11

11

15

60461

BOMBA DE VACUO COM PISTAO A

OLEO. Bomba de vacuo pressio pistéo a 6leo, gabinete
construido em ago 1020 com pintura eletrostéatica
anticorrosiva. Motor compressor de pistao a 6leo de 1/6
cv. Vélvulas latdo tipo agulha, para regulagem do vacuo e
da pressdo. Comandos de vacuo e pressédo através de
ajuste frontal com facil leitura pelo vacuémetro e
manobmetro. Depdsito / seguranga em vidro translicido
para visualizacao e retengdo de impureza nas aplicagées
de vacuo e pressdo. Vazao

35 L/min. V4cuo final: +- 690 mmHg.

Ventilador microventilador para refrigeragdo do motor.
Chave liga/desliga. Alca com cabo preto para transporte
do equipamento. Porta fusivel de 10 amperes. Potencia
300 watts. Pés de borracha regulaveis. Alimentacéo 110
volts. Cabo de forca com dupla isolagao e plug com trés
pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas
ABNT NBR 14136. Porta fusivel de 15 amperes.
Dimensfes externas: 1=260 x p=330 x a=320. Voltagem:
110 V. Garantia minima de 12 meses. Assisténcia técnica
no Rio de Janeiro. Manual de Instru¢gdo em portugués.
Certificado de garantia do produto. Comprovagéo de
capacidade técnica para a prestacéo do servico de troca
ou conserto no periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O fornecedor
devera enviar o produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a anuéncia do
solicitante, procede-se entdo o pagamento do empenho.
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60461

BOMBA DE VACUO COM
REVESTIMENTO EM PTFE. Bomba de vacuo quimica
revestida em PTFE, isenta de 6leo, gabinete construido
em aco 1020 com pintura eletrostatica anticorrosiva.
Motor em aluminio fundido revestido em PTFE. Vélvula
em latdo tipo agulha, para regulagem do vacuo e da
pressao. Vacudmetro analégico. Manémetro analégico.
Vazéo de 40 L/min. Vacuo de 0 a 740 mm/Hg. Pressao de
0 a 7 bar. Chave liga/desliga. 4 pés de borracha
regulaveis. Alca com cabo preto para transporte do
equipamento. Porta fusivel 10 AMP. Alimentagdo 110
volts, poténcia 300 watts. Cabo de forca com dupla
isolacdo e plug com trés pinos, duas fases e um terra, de
acordo com as normas ABNT NBR 14136. Porta fusivel,
para seguranca caso houver pico de energia, hdo queima
0 equipamento. Dimensao externa: 1=220 x p=330 x
a=330 mm. Voltagem: bivolt. Garantia minima de 12
meses. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual de
Instrugdo em portugués. Certificado de garantia do
produto. Comprovacéo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o fabricante,
arcando com o custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o produto novo
lacrado, estando tudo em acordo com o que foi licitado e
com a anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

17

60461

BOMBA DE VACUO COM
REVESTIMENTO EM PTFE. Bomba de vacuo quimica
revestida em PTFE, isenta de 6leo. Ideal para filtragBes e
extracoes de fase solida. Diafragma e vélvulas em PTFE
de alta resisténcia quimica. Um estagio e um cabecote,
nucleo de estabilidade que evita deformagfes da
membrana e aumenta vida Util, prote¢do contra
explosdes, ignicdo na parte externa ou em areas secas
da bomba, baixa vibracdo e silenciosa. Grau de protecao
minimo: IP 40. Bombeamento: 0,85 m3/h. Vacuo final: 100
mbar. Pressdo méxima de e retorno: 1,1 bar. Poténcia:
0,04 Kw. 230 V / 50-60 Hz. Conexao de entrada e saida:
DN 10 mm. Dimensdes aproximadas (comprimento x
largura x altura) em mm: 121 x 247 x 145.

Peso aproximado: 5 Kg.
Voltagem: 220V. Garantia minima de 12 meses.
Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual de
Instrugdo em portugués. Certificado de garantia do
produto. Comprovacao de capacidade técnica para a
prestacdo do servico de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o fabricante,
arcando com o custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o produto novo
lacrado, estando tudo em acordo com o que foi licitado e
com a anuéncia do solicitante, procede-se entédo o
pagamento do empenho.
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359354

CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE Il A1,
COM BASE INCLUSA.

Classe Il tipo A1 com 70 % de recirculacéo e 30 % de
renovagdo de ar, equipado com dois filtros HEPA, um
para recirculacédo e outro para renovagdo; antes de ser
langado na atmosfera, o ar exaurido tem que passar por
filtros absolutos HEPA, classe A3, segundo ABNT NBR
6401, instalados no gabinete do equipamento. Gabinete
em chapa de aco zincado, pintado a p6. Visor de vidro
temperado, com 6 mm de espessura, puxadores em inox
AISI 304, sem moldura, inclinagdo anti-reflexo e
ergondmica, abertura tipo deslizante sobe/desce e
compartimento isolado e articulavel, para limpeza interna
da area de trabalho e do visor. Mesa de trabalho em ago
inox AlISI 304 escovado, altura ajustavel, construido em
peca Unica, impedindo escoamento de eventuais liquidos
derramados para a bandeja inferior, no caso de pequenas
quantidades de até 2litros. Bandeja para retencao de
liquidos eventualmente derramados, sob a mesa de
trabalho, com capacidade de até 20 litros, possuindo
dreno e vélvula de drenagem tipo esfera. Area de trabalho
totalmente em acgo inox escovado, evitando assim
reflexos devido a iluminagédo e ser de facil remocao e
limpeza com grelhas que previnem o blogueio do fluxo de
ar. Lampada germicida UV, com dispositivo de seguranga
ao usuario, montada em posicao adequada para sua
melhor eficiéncia. lluminagdo através de lampadas
fluorescentes, valvulas para gés e vacuo, tipo esfera,
posicionadas na lateral direita com alimentacéo pela parte
traseira do equipamento. Duas tomadas auxiliares dentro
da area de trabalho, com tampa tipo 2P + T, 110V e 220V
(preferencialmente). Base com apoio dos pés, com
inclinacado ajustavel e suporte com rodizios e freio. Deve
possuir baixa manutengdo com compensacao automatica
de fluxo de ar, reducgédo de ruido e vibracdes, contador de
horas de utilizag&o. Alteragdo nas fungdes do
equipamento deve acionar o alarme visual e sonoro.
Equipamento de acordo com NSF 49. Sistema elétrico
220V / 60 Hz. Velocidades médias de fluxo de ar: minimo
0,45m/s. Volumes de ar: minimo 355m3/h; Emissao de
ruido <59 dBA (NSF49) e <56dBA (EN12469).
Intensidade da luz fluorescente >1000 Lux;, Dimensao
externa méxima: 728x536x1935 mm (L x P x A).
Dimenséo interna minima: 656x436x550 mm (L x P x A).
Manual técnico de operagdo e manutencdo, em portugués
contendo: caracteristicas do equipamento, dados para
reposicao de filtros, esquemas elétricos e instrucédo de
operacédo. Cabo de forga de acordo com a norma ABNT
NBR 14136. Instalacdo completa e manutencgéo por pelo
menos 24 meses. Voltagem: 220V. Inclui treinamento e
instalagdo. Garantia minima de 24 meses apés
instalacé@o. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual
de Instrucdo em portugués. Certificado de garantia do
produto. Comprovacao de capacidade técnica para a
prestagdo do servigo de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o fabricante,
arcando com o custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o produto
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lacrado, e assim 0 mesmo permanecera até a visita
técnica obrigatdria para instalacéo e comprovagéo da
situagdo funcional do produto na presenga de um
representante do setor que solicitou 0 mesmo. Estando
tudo em acordo com o que foi licitado e com a anuéncia
do solicitante, procede-se entéo o pagamento do
empenho.

CENTRIFUGA CLINICA. Equipamento para bancada com
rotor de angulo variavel; jogo de adaptadores para pelo
menos oito tubos cdnicos com tampa de polipropileno
graduados com volume méaximo de 15 mL. Jogo de
adaptadores para pelo menos quatro tubos cénicos com
tampa de polipropileno graduados com volume maximo
de 50mL. P®s em borracha, i
maior estabilidade; controle eletrénico ou eletromecéanico
de velocidade de rotagdo na faixa de pelo menos 0 a
6000 rpm; indicador de velocidade (tacémetro);
cronémetro (timer) digital ou analégico para controle de
tempo de rotacéo; trava de seguranga que desliga o
sistema em caso de abertura precoce da tampa. Cabo de
forgca, conforme norma NBR 13249, com isolamento duplo
e tomada com trés pinos (duas fases e um terra) para
voltagem bivolt, 60Hz; manual de instru¢des e um jogo de
fusiveis de reserva. Garantia de pelo menos um ano para
qualquer defeito de fabricagdo. Garantia minima de 12
meses. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual de
Instrugdo em portugués. Certificado de garantia do
produto. Comprovacéo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o fabricante,
arcando com o custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o produto novo
lacrado, estando tudo em acordo com o que foi licitado e
com a anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

418925
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CENTRIFUGA DE BANCADA
ANALOGICA. Centrifuga para 12 tubos de 15 mL.
Equipado com rotor de angulo fixo de 45°. Pés de
borracha aderentes ou antiderrapantes. Dispositivo de
desligamento do motor ao abrir a tampa ou trava
inteligente que impega a abertura da tampa durante a
centrifugacdo. Deve possuir cagapas porta tubos em
plastico de alta resisténcia. Equipado com 12 cacapas
porta-tubos de 10-15 mL e um conjunto sobressalente
com outras 12 cacapas para reposi¢cdo. Baixo nivel de
ruido. Velocidade maxima de 4000 rpm. Temporizador
(timer) de até 30 min. Painel com knob de regulagem de
velocidade, chave liga/desliga com LED indicativo de
equipamento ligado, knob de temporizador (timer) e
418925 tacdOmetro analdgico para exibir a velocidade (em rpm). 2 4 4
Cabo de forca com dupla isolagdo e plugue de trés pinos,
dois fases e um terra de acordo com a Norma ABNT NBR
14136. Voltagem: 110V. Deve acompanhar Manual de
InstrugBes em portugués. Garantia minima de 12 meses.
Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual de
Instrugdo em portugués. Certificado de garantia do
produto. Comprovacéo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o fabricante,
arcando com o custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o produto novo
lacrado, estando tudo em acordo com o que foi licitado e
com a anuéncia do solicitante, procede-se entdo o

pagamento do empenho.
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419763

CENTRIFUGA DE BANCADA. Construida em chapa de
aco revestido com pintura epoxi eletrostatica. Equipado
com rotor de aluminio. Pés de borracha aderentes ou
antiderrapantes. Motor fixado em suporte antivibratério.
Freio elétrico. Dispositivo de desligamento do motor ao
abrir a tampa ou trava inteligente que impega a abertura
da tampa durante a centrifugac&o. Cruzeta em aluminio.
Deve possuir cagapas porta tubos em plastico de alto
resisténcia do tipo péndulo. Equipado com cagapas porta-
tubos que acomode tubos de 3, 5, 7, 10, 15,
20, 25, 50 e 100 mL. Baixo nivel de ruido. Velocidade
maxima de no minimo 3000 rpm. Controlador eletronico
de tenséo para velocidade. Painel com knob de
regulagem de velocidade e chave liga/desliga com LED
indicativo de equipamento ligado. Cabo de forca com
dupla isolagdo e plugue de trés pinos, dois fases e um
terra de acordo com a Norma ABNT NBR 14136.
Voltagem:

110v. Deve acompanhar Manual de
Instru¢des em portugués. Garantia minima de 12 meses.
Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual de
Instrugdo em portugués. Certificado de garantia do
produto. Comprovacéo de capacidade técnica para a
prestacéo do servico de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o fabricante,
arcando com o custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o produto novo
lacrado, estando tudo em acordo com o que foi licitado e
com a anuéncia do solicitante, procede-se entdo o
pagamento do empenho.

22

416622

CENTRIFUGA REFRIGERADA DE BANCADA
MICROPROCESSADA.

Centrifuga refrigerada de bancada microprocessada e
motor por indugdo magnética. Capacidade maxima de 4 x
200 mL/6 x 85mL; velocidade maxima de 15.000 rpm,
com incrementos de 10 rpm; for¢ca centrifuga maxima
(FCR): 21.382 xg, com incrementos de 10 xg; tempo de
corrida: 1s - 99 min:59s, centrifugag&o continua ou
centrifugagdo rapida; faixa de controle da temperatura: -
20°C a + 40°C, com incrementos de temperatura de 1°C e
funcéo "standby"; com pré-resfriamento da cAmara de
centrifugagéo; 9 rampas de acelerag&o e 10 rampas de
desaceleragdo; memoria para armazenar 10 programas
completos de centrifugacgéo.

Painel digital com visualizagdo dos parédmetros de
centrifugagéo: tempo, temperatura,
aceleracéo/desaceleracao, for¢ca centrifuga em "g" e
velocidade em rpm; acomoda rotores e acessorios para
citologia; estrutura externa metdlica com camara de
centrifugagdo em ago inox; com orificio de visualizacdo na
tampa da centrifuga para permitir medidas com
tacOmetro; reconhecimento automatico de rotores;
travamento automatico da tampa durante o ciclo de
centrifugacdo; mecanismo de abertura da tampa em caso
de emergéncia; protecdo contra aquecimento excessivo
do motor e da camara de centrifugagdo; protecéo contra
desbalanceamento; prote¢&o contra gotejamento de
liguido condensado na tampa,;

Camara Mcional de Modelos de Licitacdes e Contratos da ConsulB®ial da Unido
Edital modelo para Pregéo Eletronico: Compras
Atualizagdo: Agosto/2019




Fls.:

Rubrica:

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

Faixa de operagdo: 200-240V e 50-60Hz; consumo: 800
VA; ruido abaixo ou igual a 58dB; dimens8es externas
aproximadas (A x C x P): 346 x 401 x 695 mm; peso
liquido: 53 Kg;
ACOMPANHA:
01 unidade de rotor modelo swing-out ou swing-bucket
(horizontal) com as seguintes especificagdes técnicas:
capacidade maxima: 4 x 200mL, velocidade ou rotacéo
maxima de 4.500 rpm, for¢a centrifuga méxima (FCR) de
3.328xg, acomoda 4 cagapas de angulo movel.
04 unidades de cacapa de metal com as seguintes
especifica¢des técnicas: volume maximo: 200 mL,
compativel com o rotor swing-out.
04 unidades de cacapa de metal com as seguintes
especifica¢des técnicas: acomoda tubos de 1,6 mL até
50 mL com uso de adaptadores, compativel com rotor
swing-out.
04 unidades de cacapa com as seguintes caracteristicas:
capacidade para 2 tubos cdnicos de 50 mL, compativel
com rotor swing-out, acomoda tubos de fundo cénico de
15 mL e 12 mL com
08 unidades de Inserto de borracha para tubos de fundo
conico de 50mL, usado com o adaptador para os tubos.
Voltagem: 220V. Inclui treinamento e instalacdo. Garantia
minima de 24 meses apés instalacdo. Assisténcia técnica
no Rio de Janeiro. Manual de Instru¢gdo em portugués.
Certificado de garantia do produto. Comprovagéao de
capacidade técnica para a prestacéo do servico de troca
ou conserto no periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O fornecedor
deverd enviar o produto lacrado, e assim o0 mesmo
permanecera até a visita técnica obrigatdria para
instalagdo, treinamento e comprovacao da situagéo
funcional do produto na presenca de um representante do
setor que solicitou 0 mesmo. Estando tudo em acordo
com o que foi licitado e com a anuéncia do solicitante,
procede-se entdo o0 pagamento do empenho.
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109665

CONDUTIVIMETRO DE BANCADA
DIGITAL. Medidor de condutividade em solucdes aquosas
e alcodlicas; medicéo de solidos totais dissolvidos; sensor
de temperatura; compensagédo de temperatura
automatica; display que fornece o guia (mensagens) para
0 usuério impedindo erro de utilizagdo; condutividade em
agua: 0 a 200 mS/cm; condutividade em alcool: 0 a 200
mS/cm; resolucdo 0,01pS; exatiddo de 2%. O
equipamento deve conter célula de medi¢éo, sensor de
temperatura, solu¢des padréo de condutividade para
calibragdo (500 mL cada), suporte para célula e sensor de
temperatura. Voltagem: Bivolt. Inclui treinamento e
instalagdo. Garantia minima de 12 meses apés
instalacéo. Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual
de Instrucdo em portugués. Certificado de garantia do
produto. Comprovacéo de capacidade técnica para a
prestacdo do servigo de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o fabricante,
arcando com o custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o produto
lacrado, e assim 0 mesmo permanecera até a visita
técnica obrigatoria para instalacdo e comprovagéo da
situacao funcional do produto na presenca de um
representante do setor que solicitou 0 mesmo. Estando
tudo em acordo com o que foi licitado e com a anuéncia
do solicitante, procede-se entdo o pagamento do
empenho.

10

15

15

24

109665

CONDUTIVIMETRO DE BANCADA.
Medidor de condutividade, sélidos totais dissolvidos
(TDS) e resistividade de bancada com display LCD com
luz de fundo; faixa de trabalho: 0 a 20000 mS; precisédo
de leitura: £1%; sele¢do automatica da faixa de leitura;
faixa de temperatura: 0 a 100°C; resolucédo de
temperatura: +0,1°C; sensor de temperatura de ago inox;
fornecimento de energia: 110V. Acompanha célula de
medicao, sensor de temperatura, solu¢do padréo para
calibracdo e suportes para célula e sensor de
temperatura. Dimensdes aproximadas: altura até 10 cm,
largura: até 30 cm; profundidade: até 21 cm. Instalagao,
start-up e treinamento inclusos. Voltagem:
110V. Inclui treinamento e instalagdo. Garantia minima de
12 meses apds instalacéo. Assisténcia técnica no Rio de
Janeiro. Manual de Instru¢cdo em portugués. Certificado
de garantia do produto. Comprovacéo de capacidade
técnica para a prestacao do servico de troca ou conserto
no periodo de garantia pelo vendedor, fornecedor ou o
fabricante, arcando com o custo do transporte do produto,
caso necessario. O fornecedor devera enviar o produto
lacrado, e assim 0 mesmo permanecera até a visita
técnica obrigatoria para instalacdo e comprovagéo da
situacao funcional do produto na presenca de um
representante do setor que solicitou o0 mesmo. Estando
tudo em acordo com o que foi licitado e com a anuéncia
do solicitante, procede-se entdo o pagamento do
empenho.
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CRONOMETRO DIGITAL. Crondémetro digital para uso
em laboratério. Marca hora, minutos e segundos;
Calendéario: més, dia e ano; Alarme sonoro para indicagéo
da hora; resistente a agua; Bateria de litio; Precisdo de
1/100 segundos; Indicagéo de horas em 12 horas
(am/pm) ou 24 horas. Garantia minima de 12 meses.
Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual de
Instru¢@o em portugués. Certificado de garantia do
produto. Comprovacéo de capacidade técnica para a
prestacéo do servico de troca ou conserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou o fabricante,
arcando com o custo do transporte do produto, caso
necessario. O fornecedor devera enviar o produto novo
lacrado, estando tudo em acordo com o que foi licitado e
com a anuéncia do solicitante, procede-se entédo o
pagamento do empenho.

254237 10 63 63

CUBA DE ELETROFORESE VERTICAL. Cuba de
eletroforese vertical para identificacdo e separacdo de
proteinas de diferentes pesos moleculares através de gel
de poliacrilamida. Deve apresentar um design compacto,
com grande transparéncia de modo a permitir facil
visualiza¢@o das amostras durante a corrida. Com placas
de vidro com espacadores pré-fixados com diferentes
espessuras (0,75mm, Imm e 1,5mm) e com moldagem
do gel (casting) realizada no préprio médulo interno,
através de gaxetas de silicone especificas para cada
espacador, conferindo seguranca contra vazamentos.
Deve permitir a corrida simultdnea de até dois géis. Deve
acompanhar, além do tanque e do mdédulo interno: cabos
de conexao, pelo menos 02 placas lisas com espacador
de 0.75mm embutido, pelo menos 02 placas lisas com
espacador de 1mm embutido, pelo menos 02 placas lisas
com espacador de 1.5mm embutido, pelo menos 04
placas entalhadas e o minimo de 8 pentes com diferentes
espessuras e capacidades de amostras. Voltagem de
220V ou bivolt. Garantia minima de 24 meses.
Assisténcia técnica no Rio de Janeiro. Manual de
Instrugdo em portugués. Certificado de garantia do
produto. Comprovacao de capacidade técnica para a
prestacdo do servico de troca ou cnserto no periodo de
garantia pelo vendedor, fornecedor ou fabricante, arcando
com o custo do transporte do produto, caso necessario. O
fornecedor devera enviar o produto novo lacrado, estando
tudo em acordo com o que foi licitado e com a anuéncia
do solicitante, procede-se entdao o pagamento do
empenho

411502
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141160

DECIBELIMETRO. decibelimetro: Faixa de medic&o: 30 a
130 dBA / dBC, com faixa dindmica de 50 dB e escalas:
Baixa: 30 a 80 dB; média: 50 a 100 dB; alta: 80 a 130 dB
e auto: 30 a 130 dB. Com resolugéo de 0.1 dB e exatiddo:
+1.4 dB.

Visor LCD: 3 %2 digitos; e faixa de frequéncia: 31.5Hz a
8kHz. Ponderacédo em frequéncia: A/ C. Tempo de
resposta: 125ms (FAST) / 1s (SLOW). Temperatura de
operagdo: 0 a 50°C. Umidade de operagdo: 10 a 90%UR
(sem condensacao). Alimentacgdo: 9V (1 bateria 6F22,
inclusa). mini-chave de fenda de ajuste incluso. protetor
de vento para microfone. Dimens6es (L x A x P): 62 x 158
x 32 mm. peso inferior a 200 g e superior a

150 g. Sendo possivel:

Registro de maxima e minima
Congelamento de indicagéo (HOLD)

Barra grafica analdgica

Visor iluminado (backlight)

Indicagdo do nivel de carga da bateria

Alarmes de alta (OVER) e baixa (UNDER)

Microfone condensador de eletreto de
/2™

Desligamento automatico apds periodo de inatividade
(configuravel)

Ajuste via potenciémetro (com calibrador acustico externo
94 dB @ 1lkHz) - Em conformidade com a norma
internacional IEC 61672-1 Classe 2 e manual de instrucéo
em portugues. Garantia minima de 24 meses. Assisténcia
técnica no Rio de Janeiro. Manual de Instrugdo em
portugués. Certificado de garantia do produto.
Comprovagédo de capacidade técnica para a prestacéo do
servigo de troca ou conserto no periodo de garantia pelo
vendedor, fornecedor ou o fabricante, arcando com o custo
do transporte do produto, caso necessario. O fornecedor
devera enviar o produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a anuéncia do
solicitante, procede-se entdo o pagamento do empenho.
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DETERMINADOR ANALOGICO DE PONTO DE FUSAO.
Equipamento com design compacto e ergondémetro, de
baixo custo , base em aluminio e caixa de pesquisa em
chapa de ferro , com revestimento em ep0xi eletrostatico
resistente a produtos quimicos corrosivos, faixa de
utilizag&o de 50°C a 300°C com possibilidade de ajuste da
poténcia de aquecimento, sistema 6ptico com aumento de
4x, leitura do ponto de fusdo de 3 amostras ao mesmo
tempo, intensa iluminacéo por led, sistema de
resfriamento rapido por ventilagdo que disponibiliza
rapidamente o equipamento para novos testes, facil
acomodagdo em pouco espaco e maior conforto postural
para o usuario. Timer de seguranca que desliga o
aquecimento e liga a ventilagdo apds 30 minutos do inicio
de aquecimento, capacidade para até 3 tubos capilares
439613 | de @ 1,5 x 75mm, poténcia 50 W, frequéncia 5060 Hz, 2 10 10
dimensbes aproximadas (LxPxH): 12X14X18 cm.
Acompanha o equipamento: embalagem com 150
capilares, pasta térmica e termdmetro de mercurio com
certificado de calibracao rastreavel RBC. Voltagem: 110V.
Garantia minima de 12 meses. Assisténcia técnica no Rio
de Janeiro. Manual de Instru¢cdo em portugués.
Certificado de garantia do produto. Comprovacgéao de
capacidade técnica para a prestacéo do servico de troca
ou conserto no periodo de garantia pelo vendedor,
fornecedor ou o fabricante, arcando com o custo do
transporte do produto, caso necessario. O fornecedor
devera enviar o produto novo lacrado, estando tudo em
acordo com o que foi licitado e com a anuéncia do
solicitante, procede-se entdo o pagamento do empenho.
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